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ISTRUZIONI PER L’USO 

1  I D E N T I F I C A Z I O N E  D E I  D I S P O S I T I V I  

Le presenti Istruzioni per l’uso (IFU), fornite in formato cartaceo, accompagnano gli strumenti chirurgici riutilizzabili fabbricati da BRM 
Extremities S.r.l. e destinati all’impianto del dispositivo Silktoe di BRM Extremities. Questi dispositivi, elencati in tabella 1, sono considerati 
accessori del dispositivo impiantabile Silktoe BRM Extremities e possono essere impiegati solo per le attività correlate con la predisposizione 
dell’area anatomica e l’impianto del dispositivo indicato. 

Tipologia Codice Denominazione commerciale Descrizione 

Guida di taglio 

BRDNPTCG2030 Silktoe 20-30 Cutting Guide 
Guida di taglio 20-30 – Accessorio per 
l’impianto del dispositivo Silktoe BRM 
Extremities 

BRDNPTCG3535 Silktoe 35 Cutting Guide 
Guida di taglio 35 – Accessorio per 
l’impianto del dispositivo Silktoe BRM 
Extremities 

BRDNPTCG4050 Silktoe 40-50 Cutting Guide 
Guida di taglio 40-50 – Accessorio per 
l’impianto del dispositivo Silktoe BRM 
Extremities 

Maschera per 
guide di taglio 

BRDNPTCGMASK Silktoe Cutting Guide holder 
Maschera per guida di taglio – Accessorio 
per l’impianto del dispositivo Silktoe BRM 
Extremities 

Impattatori 

BRDNPTI2030P 
Silktoe 20-30 Metatarsal 
Grommet Impactor 

Impattatore per grommet metatarsale 20-
30 - Accessorio per l’impianto del 
dispositivo Silktoe BRM Extremities 

BRDNPTI3535P 
Silktoe 35 Metatarsal 
Grommet Impactor 

Impattatore per grommet metatarsale 35 - 
Accessorio per l’impianto del dispositivo 
Silktoe BRM Extremities 

BRDNPTI4050P 
Silktoe 40-50 Metatarsal 
Grommet Impactor 

Impattatore per grommet metatarsale 40-
50 - Accessorio per l’impianto del 
dispositivo Silktoe BRM Extremities 

BRDNPTI2030D 
Silktoe 20-30 Phalangeal 
Grommet Impactor 

Impattatore per grommet distale 20-30 - 
Accessorio per l’impianto del dispositivo 
Silktoe BRM Extremities 

BRDNPTI3535D 
Silktoe 35 Phalangeal 
Grommet Impactor 

Impattatore per grommet distale 35 - 
Accessorio per l’impianto del dispositivo 
Silktoe BRM Extremities 

BRDNPTI4050D 
Silktoe 40-50 Phalangeal 
Grommet Impactor 

Impattatore per grommet distale 40-50 - 
Accessorio per l’impianto del dispositivo 
Silktoe BRM Extremities 

Impattatori a 
innesto rapido 

BRDNPTI2030P-QK 
Silktoe 20-30 Metatarsal 
Grommet Quick Impactor 

Impattatore a innesto rapido per grommet 
metatarsale 20-30 - Accessorio per 
l’impianto del dispositivo Silktoe BRM 
Extremities 

BRDNPTI3535P-QK 
Silktoe 35 Metatarsal 
Grommet Quick Impactor 

Impattatore a innesto rapido per grommet 
metatarsale 35 - Accessorio per l’impianto 
del dispositivo Silktoe BRM Extremities 

BRDNPTI4050P-QK 
Silktoe 40-50 Metatarsal 
Grommet Quick Impactor 

Impattatore a innesto rapido per grommet 
metatarsale 40-50 - Accessorio per 
l’impianto del dispositivo Silktoe BRM 
Extremities 

BRDNPTI2030D-QK 
Silktoe 20-30 Phalangeal 
Grommet Quick Impactor 

Impattatore a innesto rapido per grommet 
distale 20-30 - Accessorio per l’impianto 
del dispositivo Silktoe BRM Extremities 

BRDNPTI3535D-QK 
Silktoe 35 Phalangeal 
Grommet Quick Impactor 

Impattatore a innesto rapido per grommet 
distale 35 - Accessorio per l’impianto del 
dispositivo Silktoe BRM Extremities 

BRDNPTI4050D-QK 
Silktoe 40-50 Phalangeal 
Grommet Quick Impactor 

Impattatore a innesto rapido per grommet 
distale 40-50 - Accessorio per l’impianto 
del dispositivo Silktoe BRM Extremities 

Tabella 1 – Strumenti di classe IR accessori del dispositivo Silktoe 
Per eventuali chiarimenti o richieste contattare il Fabbricante ai seguenti recapiti: 
BRM Extremities S.r.l. 

• Sede legale: Via Lorenzo Mascheroni, 29 - 20145 Milano (MI) - Italia 

• Sede operativa: Via Privata ai Camp,i 7- 23862 Civate (LC) – Italia 

• info@brm-extremities.com 

• tel +39 0341 1693087 
1.1 INFORMAZIONI GENERALI 
Le presenti IFU fanno riferimento a strumenti chirurgici non collegabili a dispositivi attivi, destinati ad essere impiegati per la predisposizione 
dell’area anatomica e l’impianto dei dispositivi Silktoe BRM Extremities. I dispositivi sono forniti in forma NON STERILE e sono riutilizzabili, 
previo condizionamento. 
I dispositivi possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:  

• Guide di taglio 

• Maschera per guide di taglio 

• Impattatori ed impattatori ad innesto rapido 
Fare riferimento alle IFU del dispositivo impiantabile e alla tecnica chirurgica per un elenco di tutti gli strumenti da util izzare per l’impianto 
del dispositivo. 

2  A V V E R T E N Z E  P R E L I M I N A R I  

Leggere attentamente e seguire le avvertenze indicate di seguito. La mancata osservanza delle avvertenze descritte in queste IFU comporta 
il decadere immediato di qualsiasi garanzia sul dispositivo medico. BRM Extremities S.r.l. non si ritiene responsabile di eventuali danni a 
persone o cose a seguito della mancata osservanza avvertenze. 

 

Prima dell’impiego, leggere e comprendere in ogni parte le istruzioni per l’uso (IFU). Mancanze o negligenze 
nell’adempimento delle istruzioni per l’uso potrebbero provocare il malfunzionamento del dispositivo, con possibili 
danni e lesioni all’utilizzatore. 

I dispositivi devono essere controllati, lavati e sterilizzati prima dell’utilizzo, come descritto al punto 6.  

Attenersi alle indicazioni d’uso descritte nelle IFU: usi diversi da quelli previsti potrebbero esporre il paziente o 
l’utilizzatore a pericoli non considerati. 

Non modificare in alcun modo il dispositivo. 

I dispositivi sono destinati a essere utilizzati esclusivamente da chirurghi ortopedici con un’esperienza clinica sulla 
tecnica chirurgica di impianto. 

Attenersi alla tecnica chirurgica indicata dal fabbricante e utilizzare gli strumenti solo per la destinazione d’uso prevista  

Verificare l’integrità del dispositivo. In caso di danneggiamento, non utilizzare e contattare il fabbricante per la 
sostituzione. 

È severamente vietato l’impiego di questi strumenti in abbinamento ad altri dispositivi/accessori non indicati nelle 
presenti istruzioni (sezione 8), in quanto la compatibilità geometrico – dimensionale potrebbe non essere assicurata. 
È vietato l’utilizzo dei dispositivi in connessione a dispositivi attivi.  

3  D E S T I N A Z I O N E  D ’ U S O  

La destinazione d’uso dei dispositivi è la predisposizione dell’area anatomica e l’impianto del dispositivo Silktoe BRM Extremities, secondo la 
tecnica chirurgica definita dal fabbricante e in abbinamento agli altri componenti dello strumentario. 

 

Fare riferimento alla tecnica chirurgica per l’impianto del dispositivo Silktoe al fine di individuare la fase di utilizzo dei 
dispositivi in oggetto 

3.1 GRUPPO DI PAZIENTI PREVISTO 
I dispositivi in oggetto sono accessori del dispositivo impiantabile Silktoe. Per l’identificazione del gruppo di pazienti previsto, consultare le 
IFU del dispositivo impiantabile di riferimento. 

3.2 INDICAZIONE E BENEFICI CLINICI ATTESI 
Gli strumenti chirurgici in oggetto sono accessori all’impianto del dispositivo Silktoe. Non è possibile definire un beneficio clinico per uno 
strumento preso singolarmente. Questi strumenti fanno parte, insieme ad altri appartenenti alle classi I e/o IIa, di un set il cui beneficio clinico 
consiste nella semplificazione delle relative operazioni di impianto. Il beneficio clinico atteso è quindi valutabile sono in relazione all’impianto 
del dispositivo medico. 
3.3 CONTROINDICAZIONI 
I dispositivi in oggetto sono accessori del dispositivo impiantabile Silktoe. Per l’identificazione delle controindicazioni, consultare le IFU del 
dispositivo impiantabile di riferimento. 
3.4 RISCHI RESIDUI ED EFFETTI COLLATERALI 
Considerato l’impiego previsto e i materiali utilizzati per la fabbricazione dei dispositivi, lo sviluppo di reazioni allergiche correlate agli elementi 
chimici presenti nelle leghe metalliche è estremamente raro. In caso di soggetti particolarmente sensibili, contattare il fabbricante. Non sono 
noti altri effetti collaterali correlati a questi dispositivi. 
Le complicanze intra-operatorie associate all’operazione chirurgica nel suo complesso, della quale i singoli strumenti di questa IFU sono parte 
integrante, sono riportate nelle IFU del singolo dispositivo impiantabile. 
Sono inoltre identificate i seguenti rischi residui relative ai singoli strumenti:  

• La mancata applicazione della tecnica chirurgica prevista dal fabbricante potrebbe comportare lesioni al paziente, anche permanenti. 

• In caso di perdita completa della funzionalità di uno strumento durante l’esecuzione dell’intervento chirurgico, ad esempio a  causa di 
caduta, è responsabilità del chirurgo valutare la possibilità di procedere con modalità alternative o di interrompere l’intervento.  

• Il metodo di ricondizionamento indicato potrebbe non essere adatto alla completa inattivazione dei prioni. Attenersi alle linee guida locali 
o nazionali. 

4  I N F O R M A Z I O N I  R E L A T I V E  A  D I S P O S I T I V I  I M P I A N T A B I L I  

N.A. in quanto i dispositivi in oggetto non sono impiantabili. 

5  D E S C R I Z I O N E  D E I  D I S P O S I T I V I  E  P R E S T A Z I O N I  A T T E S E  

5.1 GUIDE DI TAGLIO 
Le guide taglio sono strumenti manuali metallici costituiti da un’impugnatura e da una piastra piegata a 90° sulla quale sono ricavate due 
fenditure inclinate e debitamente distanziate. Tali fenditure servono a guidare la lama durante la resezione dell’osso, permettendo di eseguire 
la resezione con inclinazione e distanza compatibili con la taglia di dispositivo da impiantare. 
Sono disponibili 3 varianti: una per le taglie 20-30, una per la taglia 35, una per le taglie 40-50. 
5.2 MASCHERA 
La maschera è un componente utilizzabile in abbinamento a ogni variante di guida di taglio. E’ costituita da una maschera sagomata per calzare 
con precisione sulle guide di taglio e presenta dei fori inclinati, attraverso i quali vengono inseriti dei fili di Kirschner con inclinazioni divergenti 
tra loro, al fine di consentire un ancoraggio saldo tra il gruppo guida -maschera e l’osso. 
Tale dispositivo permette al chirurgo di fissare la guida di taglio all’area anatomica con fili di Kirschner di diametro mass imo 1,2 mm, liberando 
una mano altrimenti impegnata nello stringere l’impugnatura della guida. 
5.3 IMPATTATORI E IMPATTATORI A INNESTO RAPIDO 
Gli impattatori sono degli strumenti impiegati per inserire il grommet in titanio nella sede ossea, mediante press-fit. Sono costituiti da un 
gambo cilindrico e da un’estremità tronco-piramidale liscia e sagomata secondo la forma interna del grommet in titanio. Sono disponibili in 
due varianti di gambo: 

• gambo cilindrico per l’ancoraggio al Multifunctional Silktoe Handle;  

• gambo cilindrico con spina ritentiva di orientamento il bloccaggio sul manico Silktoe Quick Handle. 
Per ogni variante di gambo, sono disponibili tre coppie di versioni (distale e prossimale): una per le taglie 20-30 una per la taglia 35 una per le 
taglie 40-50. 
5.4 MATERIALI COSTITUENTI IL DISPOSITIVO 
I dispositivi sono costituiti in acciaio inossidabile AISI 630.  
5.5 CONFEZIONAMENTO E STERILITÁ 
I dispositivi sono forniti in versione non sterile e confezionati singolarmente in buste trasparenti di polietilene. 
 

 

ESTRARRE IL DISPOSITIVO DALLA CONFEZIONE PRIMA DI PROCEDERE CON LE OPERAZIONI DI RIPROCESSAMENTO 

IN CASO DI DANNEGGIAMENTO DEL CONFEZIONAMENTO, NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO E CONTATTARE IL 
FABBRICANTE 

6  C O N D I Z I O N A M E N T O  D E L  D I S P O S I T I V O  

I dispositivi devono essere puliti e sterilizzati prima dell'uso, seguendo istruzioni riportate nel documento Istruzioni per la cura e il 
condizionamento di dispositivi medici e accessori destinati a essere condizionati dall’utente  allegato alle presenti IFU. In caso di smarrimento 
delle istruzioni di condizionamento, contattare il Fabbricante. 

7  U T I L I Z Z O  D E L  D I S P O S I T I V O  

7.1 PREPARAZIONE DEL DISPOSITIVO 
Dopo essere stati sterilizzati, i dispositivi possono essere utilizzati per l’applicazione d’interesse. La loro manipolazione è riservata a personale 
qualificato.  

 

OPERARE CON LA MASSIMA CAUTELA, AL FINE DI EVITARE CONTAMINAZIONI DEL DISPOSITIVO PRIMA DELL’UTILIZZO. IN 
CASO DI CADUTA DEL DISPOSITIVO O POSSIBILE PERDITA DI STERILITÀ, IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE RIPROCESSATO. 
L’IMPIANTO DI DISPOSITIVI POTENZIALMENTE CONTAMINATI POTREBBE CAUSARE UN’INFEZIONE, CON CONSEGUENTE 
NECESSITÀ DI CURE MEDICHE E POSSIBILE FALLIMENTO DELL’IMPIANTO.  

7.2 MODALITÀ DI UTILIZZO 
I dispositivi sono destinati all’impianto del dispositivo Silktoe, secondo la tecnica chirurgica di riferimento.  Si riassumono di seguito le modalità 
di funzionamento dei singoli strumenti. 

 

PRIMA DELL’IMPIEGO VERIFICARE CHE I DISPOSITIVI NON MOSTRINO SEGNI DI DANNEGGIAMENTO O DI CORROSIONE E CHE LE 
MARCATURE RISULTINO CORRETTAMENTE LEGGIBILI. IN CASO CONTRARIO, CONTATTARE IL FABBRICANTE PER LA 
SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI 

7.2.1 GUIDE DI TAGLIO 
1. Valutare la misura di guida più appropriata facendo aderire al meglio la guida con le porzioni ossee. 
2. Posizionare la guida usando come riferimento la sporgenza dentellata presente sui lati dorso e mediale della guida stessa, in  modo da 

ottenere il giusto posizionamento dei piani di taglio. La sporgenza dovrà coincidere con lo spazio articolare.  
3. Esercitare una lieve pressione in modo tale da mantenere la guida in posizione ed iniziare la resezione.  
Per ottenere un mantenimento in posizione più saldo, è possibile posizionare l’apposita maschera sulle guide di taglio e vincolare l’assemblato 
all’osso mediante l’inserimento dei fili di Kirschner attraverso i fori presenti sulla maschera. Il fissaggio deve avvenire prima del taglio. 

 

LE GUIDE DI TAGLIO SONO COMPATIBILI CON LAME DI SPESSORE MASSIMO PARI A 0,8 MM. 

7.2.2 MASCHERA 
Montare la maschera sulla guida di taglio selezionata e bloccarla all’area anatomica inserendo negli appositi fori dei fili d i Kirschner. Una volta 
conclusa la resezione, rimuovere i fili e l’assemblato maschera-guida di taglio. 

 

PER FISSARE LA MASCHERA, UTILIZZARE FILI DI KIRSCHNER CON DIAMETRO MASSIMO DI 1,2 MM 

7.2.3 IMPATTATORI E IMPATTATORI A INNESTO RAPIDO 
1. Prelevare la misura di impattatore coerente rispetto alla taglia del dispositivo da impiantare. 
2. Inserire l’impattatore nell’apposito manico avendo cura di verificare il corretto serraggio:  

- Multifunctional Silktoe Handle (BRDNPTHANDLE) per impattatori standard; 
- Multifunctional Silktoe Quick Handle (BRDNPTHANDLE-QK) per impattatori ad attacco rapido. 

3. Inserire i grommets a “press fit” tramite l’impattatore facendo attenzione a posizionare quello a sezione rettangolare nella porzione 
metatarsale e quello trapezoidale nella porzione falangea. 

4. Portare i grommets in battuta con la relativa superficie ossea resecata. 

8  D I S P O S I T I V I  D E S T I N A T I  A  E S S E R E  U T I L I Z Z A T I  I N S I E M E  

Gli strumenti da utilizzare insieme sono riassunti nella tabella 2. 

9  T R A T T A M E N T O  D O P O  L ’ U T I L I Z Z O  

Dopo l’utilizzo, i dispositivi devono essere sottoposti a opportune attività di ricondizionamento e controllo, secondo quanto  descritto nelle 
Istruzioni per la cura e il condizionamento di dispositivi medici e accessori destinati a essere condizionati dall’utente. 

1 0  S H E L F  L I F E  

I dispositivi sono forniti in versione non sterile e non hanno una data di scadenza definita. Ad ogni riprocessamento, è tuttavia necessario 
verificare che i dispositivi: 

• non presentino segni visibili di usura, rotture o deformazioni; 

• che la connessione con il manico sia stabile, in buono stato e lavori correttamente. 
Indicazioni precise riguardo queste attività sono riportate nelle Istruzioni per la cura e il condizionamento di dispositivi medici e accessori 
destinati a essere condizionati dall’utente. 

1 1  S M A L T I M E N T O  D E L  D I S P O S I T I V O  E  D E L  P A C K A G I N G  

Per lo smaltimento del dispositivo, attenersi al regolamento di gestione dei rifiuti dell’Ente Gestore Locale (Rifiuto specia le ospedaliero). Non 
disperdere in nessun caso il prodotto o la sua confezione nell’ambiente. 

Confezionamento Famiglia di materiale Decisione 97/129/CE 

Busta Polietilene C/LDPE81 

IFU Carta PAP22 

1 2  C O N D I Z I O N I  D I  T R A S P O R T O  E  S T O C C A G G I O  

I dispositivi possono essere trasportati e conservati a temperatura ambiente e devono essere mantenuti al riparo dalla luce diretta. 

1 3  S E G N A L A Z I O N E  I N C I D E N T I  E  A T T I V I T A ’  D I  S O R V E G L I A N Z A  

ATTENZIONE: Come da normativa vigente, l’utilizzatore è tenuto a segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo al 
fabbricante e all’autorità competente del proprio paese. 
È inoltre buona norma informare il fabbricante rispetto a eventuali incidenti non gravi, reclami, suggerimenti, semplici feedback o possibili 
migliorie al dispositivo. Le informazioni raccolte saranno valutate nell’ambito del Piano di Sorveglianza implementato dal fabbricante e 
contribuiranno a migliorare il prodotto. 

1 4  S I M B O L O G I A  U T I L I Z Z A T A  I N  E T I C H E T T A  

Vedi tabella 3. 
 
 
 

INSTRUCTION FOR USE 

1  I D E N T I F I C A T I O N  O F  T H E  D E V I C E S  

These Instructions for Use (IFU), provided in printed format, accompany reusable surgical instruments manufactured by BRM Extremities S.r.l. 
and intended for implantation of BRM Extremities Silktoe device. These devices, listed in Table 1, are considered accessories of the BRM 
Extremities implantable Silktoe device and may be used only for activities related to the preparation of the anatomic area and implantation 
of the indicated device. 

Type Code Trade name Description 

Cutting guide 
 

BRDNPTCG2030 Silktoe 20-30 Cutting Guide 
Cutting guide 20-30 – Accessory for the 
implantation of BRM Extremities Silktoe 
device 

BRDNPTCG3535 Silktoe 35 Cutting Guide 
Cutting guide 35 – Accessory for the 
implantation of BRM Extremities Silktoe 
device 

BRDNPTCG4050 Silktoe 40-50 Cutting Guide 
Cutting guide 40-50 – Accessory for the 
implantation of BRM Extremities Silktoe 
device 

Silktoe Cutting 
Guide holder 

BRDNPTCGMASK 
Silktoe Cutting Guide 
holder 

Silktoe Cutting guide holder – Accessory for 
the implantation of BRM Extremities Silktoe 
device 

Impactors 

BRDNPTI2030P 
Silktoe 20-30 Metatarsal 
Grommet Impactor 

Impactor for 20-30 metatarsal grommet - 
Accessory for the implantation of BRM 
Extremities Silktoe device 

BRDNPTI3535P 
Silktoe 35 Metatarsal 
Grommet Impactor 

Impactor for 35 metatarsal grommet - 

Accessory for the implantation of BRM 
Extremities Silktoe device 

BRDNPTI4050P 
Silktoe 40-50 Metatarsal 
Grommet Impactor 

Impactor for 40-50 metatarsal grommet - 
Accessory for the implantation of BRM 
Extremities Silktoe device 

BRDNPTI2030D 
Silktoe 20-30 Phalangeal 
Grommet Impactor 

Impactor for 20-30 phalangeal grommet - 
Accessory for the implantation of BRM 
Extremities Silktoe device 

BRDNPTI3535D 
Silktoe 35 Phalangeal 
Grommet Impactor 

Impactor for 35 phalangeal grommet - 
Accessory for the implantation of BRM 
Extremities Silktoe device 

BRDNPTI4050D 
Silktoe 40-50 Phalangeal 
Grommet Impactor 

Impactor for 40-50 phalangeal grommet - 
Accessory for the implantation of BRM 
Extremities Silktoe device 

Quick coupling 
impactors 

BRDNPTI2030P-QK 
Silktoe 20-30 Metatarsal 
Grommet Quick Impactor 

Quick coupling impactor for 20-30 metatarsal 
grommet - Accessory for the implantation of 
BRM Extremities Silktoe device 

BRDNPTI3535P-QK 
Silktoe 35 Metatarsal 
Grommet Quick Impactor 

Quick coupling impactor for 35 metatarsal 
grommet - Accessory for the implantation of 
BRM Extremities Silktoe device 

BRDNPTI4050P-QK 
Silktoe 40-50 Metatarsal 
Grommet Quick Impactor 

Quick coupling impactor for 40-50 metatarsal 
grommet - Accessory for the implantation of 
BRM Extremities Silktoe device 

BRDNPTI2030D-QK 
Silktoe 20-30 Phalangeal 
Grommet Quick Impactor 

Quick coupling impactor for 20-30 phalangeal 
grommet - Accessory for the implantation of 
BRM Extremities Silktoe device 

BRDNPTI3535D-QK 
Silktoe 35 Phalangeal 
Grommet Quick Impactor 

Quick coupling impactor for 35 phalangeal 
grommet - Accessory for the implantation of 
BRM Extremities Silktoe device 

BRDNPTI4050D-QK 
Silktoe 40-50 Phalangeal 
Grommet Quick Impactor 

Quick coupling mpactor for 40-50 phalangeal 
grommet - Accessory for the implantation of 
BRM Extremities Silktoe device 

Table 1 – Reusable surgical instruments for the implantation of Silktoe device 
For any clarifications or requests, please contact the manufacturer at the following numbers:  
BRM Extremities S.r.l. 

• Registered Office: Via Lorenzo Mascheroni, 29 - 20145 Milano (MI) - Italy 

• Operational Headquarters: Via Privata ai Campi, 7 - 23862 Civate (LC) – Italy 

• info@brm-extremities.com 

• Tel. +39 0341 1693087 
1.1 GENERAL INFORMATION 
These IFUs refer to reusable surgical instruments intended to be used for anatomical area preparation and implantation of BRM Extremities 
Silktoe devices, that cannot be attached to active devices. The devices are supplied in NON STERILE form and are reusable, subject to 
conditioning. 
The devices can be divided into the following categories:  

• Cutting guide 

• Silktoe Cutting Guide holder 

• Impactors and quick coupling impactors 

Refer to the implantable device IFUs and surgical technique for a list of all instruments to be used for anatomic area preparation and 
implantation of devices. 
 

2  P R E L I M I N A R Y  W A R N I N G S  

Carefully read and follow the warnings given below. Failure to follow the warnings described in these IFUs will result in the immediate voiding 
of any warranty on the medical device. BRM Extremities S.r.l. shall not be liable for any damage to persons or property because of failure to 
follow the warnings. 

 

BEFORE USE, READ AND UNDERSTAND THE OPERATING INSTRUCTIONS (IFU) IN THEIR ENTIRETY. FAILURE OR NEGLECT TO 
FOLLOW THE INSTRUCTIONS FOR USE COULD RESULT IN MALFUNCTION OF THE DEVICE, POSSIBLY CAUSING DAMAGE 
AND INJURY TO THE USER OR THE PATIENT. 

DEVICES MUST BE CHECKED, WASHED AND STERILISED BEFORE USE, AS DESCRIBED IN SECTION 6. 

FOLLOW THE INDICATION DESCRIBED IN THE IFU: USES OTHER THAN THOSE INTENDED COULD EXPOSE THE PATIENT OR 
USER TO UNFORESEEN DANGERS. 

DO NOT MODIFY THE DEVICE IN ANY WAY. 

THE DEVICES ARE INTENDED FOR USE ONLY BY ORTHOPEDIC SURGEONS WITH CLINICAL EXPERIENCE ON SURGICAL 
IMPLANTATION TECHNIQUE. 

FOLLOW THE SURGICAL TECHNIQUE INDICATED BY THE MANUFACTURER AND USE INSTRUMENTS ONLY FOR THEIR 
INTENDED PURPOSE. 

CHECK THE INTEGRITY OF THE DEVICE. IF DAMAGED, DO NOT USE AND CONTACT THE MANUFACTURER FOR 
REPLACEMENT. 

IT IS STRICTLY FORBIDDEN TO USE THESE INSTRUMENTS IN CONJUNCTION WITH OTHER DEVICES/ACCESSORIES NOT 
INDICATED IN THESE INSTRUCTIONS (SECTION 8), AS GEOMETRIC-DIMENSIONAL COMPATIBILITY MAY NOT BE ENSURED. 
IT IS FORBIDDEN TO USE THE DEVICES IN CONNECTION WITH ACTIVE DEVICES. 

3  I N T E N D E D  U S E  

The intended use of the devices is the preparation of the anatomic area and implantation of BRM Extremities Silktoe device, according to the 
surgical technique defined by the manufacturer and in conjunction with the other components of the instrumentation. 

 

Refer to the surgical technique for implantation of the Silktoe device in order to identify the stage of use of these devices  

3.1 INTENDED PATIENT GROUP 
These devices are accessories of the implantable Silktoe device. Please refer to the IFUs of the reference implantable device for identification 
of the intended patient group. 
3.2 INDICATION AND EXPECTED CLINICAL BENEFITS 
The surgical instruments are accessories to the implantation of Silktoe device. It is not possible to define a clinical benef it for an instrument 
taken individually. These instruments are part, together with others belonging to classes I and/or IIa, of a s et whose clinical benefit consists 
in the simplification of the related implantation operations. The expected clinical benefit is therefore assessable only in relation to the 
implantation of the medical device. 
3.3 CONTRAINDICATION 
These devices are accessories of the implantable Silktoe device. Please refer to the IFUs of the reference implantable device for identification 
of the contraindications. 
3.4 RESIDUAL RISKS AND SIDE EFFECTS 
Given the intended use and the materials used to manufacture the devices, the development of allergic reactions related to th e chemical 
elements in the metal alloys is extremely rare. In the case of particularly sensitive individuals, contact the manufacturer. No other side effects 

related to these devices are known.  
Intra-operative complications associated with the surgical procedure as a whole, of which the individual instruments in this IFU are an integral 
part, are reported in the IFU of the individual implantable device. 
The following residual risks related to individual instruments are also identified:  

• Failure to apply the manufacturer's intended surgical technique could result in injury to the patient, including permanent injury. 

• In case of complete loss of function of an instrument during the performance of surgery, for example due to a fall, it is the  surgeon's 
responsibility to consider proceeding with alternative modalities or discontinuing the surgery. 

• The indicated reconditioning method may not be suitable for complete prion inactivation. Follow local or national guidelines.  

4  I N F O R M A T I O N  O N  I M P L A N T A B L E  D E V I C E S  

N.A. as the devices in question are not implantable. 

5  D E V I C E  D E S C R I P T I O N  A N D  E X P E C T E D  P E R F O R M A N C E  

5.1 CUTTING GUIDES 
Cutting guides are manual metal instruments consisting of a handle and a 90°-folded plate on which two slits are cut at an angle and properly 
spaced. These slits serve to guide the blade during resection of the bone, allowing the resection to be performed with an inc lination and 
distance compatible with the size of device to be implanted. 
Three variants are available: one for sizes 20-30, one for size 35 and one for sizes 40-50.  
5.2 CUTTING GUIDE HOLDER 
The cutting guide holder (or mask) is a component that can be used in combination with any cutting guide variant. It consists of a mask shaped 
to fit precisely over the cutting guides and has slanted holes through which Kirschner wires are inserted at diverging angles to allow firm 
anchorage between the guide-mask assembly and the bone. 
This device allows the surgeon to fix the cutting guide to the anatomical area with Kirschner wires with a maximum diameter of 1.2 mm, 
freeing up a hand that would otherwise be busy gripping the guide handle. 
5.3 IMPACTORS AND QUICK COUPLING IMPACTORS 
Impactors are instruments used to press-fit the titanium grommet into the bone. They consist of a cylindrical shank and a smooth, truncated 
pyramid-shaped end shaped according to the internal shape of the titanium grommet. They are available in two shank variants 

• cylindrical shank for attachment to the Multifunctional Silktoe Handle; 

• cylindrical shank with retention pin for clamping on the Silktoe Quick Handle. 
For each shank variant, three pairs of versions (distal and proximal) are available: one for sizes 20-30, one for size 35 one for sizes 40-50. 
5.4 CONSTITUEN MATERIALS OF THE DEVICE 
The devices are made of stainless steel AISI 630. 
5.5 PACKAGING AND STERILITY 
The devices are supplied non-sterile and individually packaged in transparent polyethylene pouches. 

 

REMOVE THE DEVICE FROM THE PACKAGING BEFORE PROCEEDING WITH REPROCESSING OPERATIONS 

IF THE PACKAGING IS DAMAGED, DO NOT USE THE DEVICE AND CONTACT THE MANUFACTURER 

6  D E V I C E  C O N D I T I O N I N G  

Devices should be cleaned and sterilized before use, following instructions in the document Recommended processing instructions for medical 
devices and accessories intended to be conditioned by the user attached to this IFU. If the conditioning instructions are lost, contact the 
manufacturer. 

7  U S E  O F  T H E  D E V I C E  

7.1 PREPARATION OF THE DEVICE 
After being sterilized, the devices can be used for the application of interest. Their handling is reserved for qualified personnel. 

 

OPERATE WITH EXTREME CAUTION TO AVOID CONTAMINATION OF THE DEVICE BEFORE USE. IF THE DEVICE IS DROPPED 
OR POSSIBLE LOSS OF STERILITY, THE DEVICE MUST BE REPROCESSED. IMPLANTATION OF POTENTIALLY CONTAMINATED 
DEVICES COULD CAUSE INFECTION, RESULTING IN THE NEED FOR MEDICAL TREATMENT AND POSSIBLE IMPLANTATION 
FAILURE. 

7.2 MODE OF USE 
The devices are intended for implantation of the Silktoe device, according to the relevant surgical technique.  The modes of operation of 
individual instruments are summarized below. 

 

BEFORE USE, CHECK THAT THE DEVICES SHOW NO SIGNS OF DAMAGE OR CORROSION AND THAT THE MARKINGS ARE 
PROPERLY LEGIBLE. IF NOT, CONTACT THE MANUFACTURER FOR REPLACEMENT OF THE DEVICES 

7.2.1 CUTTING GUIDES 
1. Evaluate the most appropriate guide size by best fitting the guide with the bone portions. 
2. Position the guide using the notched protrusion on the dorsal and medial sides of the guide as a reference to achieve proper positioning 

of the cutting planes. The protrusion should coincide with the joint space. 
3. Apply light pressure to hold the guide in place and begin the resection. 
In order to achieve a firmer hold in position, the jig can be placed on the cutting guides and the assembly can be secured to  the bone by 
inserting Kirschner wires through the holes in the jig. The fixation must take place before cutting. 

 

THE CUTTING GUIDES ARE COMPATIBLE WITH BLADES WITH MAXIMUM THICKNESSES OF 0.8 MM. 

7.2.2 CUTTING GUIDE HOLDER 
Mount the mask on the selected cutting guide and clamp it to the anatomical area by inserting Kirschner wires into the holes provided. Once 
the resection is complete, remove the threads and the mask-cutting guide assembly. 

 

TO FIX THE MASK, USE KIRSCHNER THREADS WITH A MAXIMUM DIAMETER OF 1.2 MM 

7.2.3 IMPACTORS AND QUICK COUPLING IMPACTORS 
1. Take the impactor size consistent with the size of the device to be implanted. 
2. Insert the impactor into the impactor handle, taking care to ensure correct tightening: 

- Multifunctional Silktoe Handle (BRDNPTHANDLE) for standard impactors; 
- Multifunctional Silktoe Quick Handle (BRDNPTHANDLE-QK) for quick coupling impactors. 

3. Insert the "press fit" grommets using the impactor, taking care to position the rectangular section in the metatarsal portion and the 
trapezoidal section in the phalangeal portion. 

4. Bring the grommets into contact with the resected bone surface. 

8  D E V I C E S  I N T E N D E D  T O  B E  U S E D  T O G H E T E R  

The tools to be used together are summarized in table 2. 

9  T R E A T M E N T  A F T E R  U S E  

After use, devices should undergo appropriate reconditioning and inspection activities as described in the Instructions for Care and 
Conditioning of Medical Devices and Accessories Intended to be Conditioned by the User. 

1 0  S H E L F  L I F E  

The devices are supplied as non-sterile versions and do not have a defined expiration date. At each reprocessing, however, it is necessary to 
verify that the devices: 

• have no visible signs of wear, breakage or deformation; 

• that the connection with the handle is stable, in good condition and working properly. 
Precise directions regarding these activities are given in the Instructions for Care and Conditioning of Medical Devices and Accessories Intended 
to be Conditioned by the User. 

1 1  D I S P O S A L  O F  T H E  D E V I C E  A N D  P A C K A G I N G  

When disposing of the device, follow the waste management regulations of the local authority (special hospital waste). Do not under any 
circumstances dispose of the product or its packaging in the environment. 

Packaging Material family Decision 97/129/CE 

Envelope Polyethylene C/LDPE81 

IFU Paper PAP22 

1 2  T R A N S P O R T  A N D  S T O R A G E  C O N D I T I O N S  

The devices can be transported and stored at room temperature and must be kept dry, away from heat sources and away from light. 

1 3  I N C I D E N T  R E P O R T I N G  A N D  S U R V E I L L A N C E  A C T I V I T I E S  

WARNING: In accordance with current legislation, the user is obliged to report any serious incidents occurring with the device to the 
manufacturer and to the competent authority in their country. 
It is also good practice to inform the manufacturer of any non-serious incidents, complaints, suggestions, simple feedback or possible 
improvements to the device. The information collected will be evaluated as part of the Surveillance Plan implemented by the manufacturer 
and will help to improve the product. 

1 4  S Y M B O L S  U S E D  O N  T H E  L A B E L  

See table 3. 
 

INSTRUCTIONS D’UTILISATION 

1  I D E N T I F I C A T I O N  D E S  D I S P O S I T I F S  

Ce mode d'emploi, fourni sur support papier, accompagne les instruments chirurgicaux réutilisables fabriqués par BRM Extremities S.r.l. et 
destinés à l'implantation du dispositif Silktoe de BRM Extremities. Ces dispositifs, énumérés dans le tableau 1, sont considérés comme des 
accessoires du dispositif implantable BRM Extremities Silktoe et ne peuvent être utilisés que pour des activités liées à la préparation de la 
zone anatomique et à l'implantation du dispositif indiqué. 

TYPE CODE 
DÉNOMINATION 
COMMERCIALE 

DESCRIPTION 

Guide de coupe 

BRDNPTCG2030 Silktoe 20-30 Cutting Guide 
Guide de coupe 20-30- Accessoire pour 
l'implantation du dispositif Silktoe BRM 
Extremities 

BRDNPTCG3535 Silktoe 35 Cutting Guide 
Guide de coupe 35 Accessoire pour 
l'implantation du dispositif Silktoe BRM 
Extremities 

BRDNPTCG4050 Silktoe 40-50 Cutting Guide 
Guide de coupe 40-50- Accessoire pour 
l'implantation du dispositif Silktoe BRM 
Extremities 

Masque pour 
guide de coupe 

BRDNPTCGMASK Silktoe Cutting Guide holder 
Masque pour guide de coupe - Accessoire 
pour l'implantation du dispositif Silktoe 
BRM Extremities 

Impacteur 

BRDNPTI2030P 
Silktoe 20-30 Metatarsal 
Grommet Impactor 

Impacteur de grommet métatarsien 20-30- 
Accessoire pour l'implantation du dispositif 
Silktoe BRM Extremities 

BRDNPTI3535P 
Silktoe 35 Metatarsal 
Grommet Impactor 

Impacteur de grommet métatarsien 35- 
Accessoire pour l'implantation du dispositif 
Silktoe BRM Extremities 

BRDNPTI4050P 
Silktoe 40-50 Metatarsal 
Grommet Impactor 

Impacteur de grommet métatarsien 40-50- 
Accessoire pour l'implantation du dispositif 
Silktoe BRM Extremities 

BRDNPTI2030D 
Silktoe 20-30 Phalangeal 
Grommet Impactor 

Impacteur de grommet de phalange 20-30- 
Accessoire pour l'implantation du dispositif 
Silktoe BRM Extremities 

BRDNPTI3535D 
Silktoe 35 Phalangeal 
Grommet Impactor 

Impacteur de grommet de phalange 35- 
Accessoire pour l'implantation du dispositif 
Silktoe BRM Extremities 

BRDNPTI4050D 
Silktoe 40-50 Phalangeal 
Grommet Impactor 

Impacteur de grommet de phalange 40-50- 
Accessoire pour l'implantation du dispositif 
Silktoe BRM Extremities 

Impacteur à 
montage 
rapide 

BRDNPTI2030P-QK 
Silktoe 20-30 Metatarsal 
Grommet Quick Impactor 

Impacteur à montage rapide de grommet 
métatarsien 20-30- Accessoire pour 
l'implantation du dispositif Silktoe BRM 
Extremities 

BRDNPTI3535P-QK 
Silktoe 35 Metatarsal 
Grommet Quick Impactor 

Impacteur à montage rapide de grommet 
métatarsien 35- Accessoire pour 
l'implantation du dispositif Silktoe BRM 
Extremities 

BRDNPTI4050P-QK 
Silktoe 40-50 Metatarsal 
Grommet Quick Impactor 

Impacteur à montage rapide de grommet 
métatarsien 40-50- Accessoire pour 
l'implantation du dispositif Silktoe BRM 
Extremities 

BRDNPTI2030D-QK 
Silktoe 20-30 Phalangeal 
Grommet Quick Impactor 

Impacteur à montage rapide de grommet 
de phalange 20-30- Accessoire pour 
l'implantation du dispositif Silktoe BRM 
Extremities 

BRDNPTI3535D-QK 
Silktoe 35 Phalangeal 
Grommet Quick Impactor 

Impacteur à montage rapide de grommet  
de phalange 35- Accessoire pour 
l'implantation du dispositif Silktoe BRM 
Extremities 

BRDNPTI4050D-QK 
Silktoe 40-50 Phalangeal 
Grommet Quick Impactor 

Impacteur à montage rapide de grommet 
de phalange 40-50- Accessoire pour 
l'implantation du dispositif Silktoe BRM 
Extremities 

Tableau 1 - Accessoires du dispositif IR de classe Silktoe 
Pour toute question ou demande, contactez le fabricant aux coordonnées suivantes : 
BRM Extremities S.r.l. 

• Siège social: Via Lorenzo Mascheron,i 29 - 20145 Milano (MI) – Italie 

• Siège opérationnel: Via Privata ai Campi, 7 - 23862 Civate (LC) – Italie 

• info@brm-extremities.com 

• tél. +39 0341 1693087 
1.1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Ces IFUs se réfèrent à des instruments chirurgicaux qui ne peuvent pas être attachés à des dispositifs actifs, destinés à êtr e utilisés pour la 
préparation de la zone anatomique et l'implantation des dispositifs Silktoe BRM Extremities. Les dispositifs sont fournis sous forme NON 
STÉRILE et sont réutilisables, sous réserve de conditionnement. 
Les dispositifs peuvent être divisés dans les catégories suivantes:  

• Guides de coupe 

• Masques pour guides de coupe 

• Impacteurs et impacteurs à connexion rapide 
Se référer à l'IFU du dispositif implantable et à la technique chirurgicale pour une liste de tous les instruments à utiliser pour implanter le 
dispositif. 

2  A V E R T I S S E M E N T S  P R É L I M I N A I R E S  

Lisez attentivement et suivez les avertissements indiqués ci-dessous. Le non-respect des avertissements décrits dans ces IFU entraîne la 
déchéance immédiate de toute garantie sur le dispositif médical. BRM Extremities S.r.l. n’est pas responsable des dommages corporels ou 
matériels suite au non-respect des avertissements. 

 

Avant d'utiliser l'appareil, il convient de lire et de comprendre l'intégralité du mode d'emploi (IFU). Le non-respect ou la 
négligence des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil, susceptible de causer des 
dommages et des blessures à l'utilisateur. 

Les dispositifs doivent être vérifiés, lavés et stérilisés avant utilisation, comme décrit dans la section 6.  

Respecter les indications d'utilisation décrites dans le mode d'emploi : les utilisations autres que celles prévues peuvent 
exposer le patient ou l'utilisateur à des risques non pris en compte. 

Ne modifiez pas le dispositif de quelque manière que ce soit. 

Les dispositifs sont destinés à être utilisés uniquement par des chirurgiens orthopédiques ayant une expérience clinique 
de la technique d'implantation chirurgicale. 

Respectez la technique chirurgicale indiquée par le fabricant et n'utilisez les instruments que pour l'usage auquel ils sont 
destinés 

Vérifier l'intégrité du dispositif. En cas de dommage, ne pas l'utiliser et contacter le fabricant pour le remplacer.  

Il est strictement interdit d'utiliser ces instruments en combinaison avec d'autres dispositifs/accessoires non indiqués 
dans ces instructions (section 8), car la compatibilité géométrique et dimensionnelle peut ne pas être assurée. Il est 
interdit d'utiliser les appareils en liaison avec des dispositifs actifs. 

3  D E S T I N A T I O N  D ’ U T I L I S A T I O N  

L'utilisation prévue des dispositifs est la préparation de la zone anatomique et l'implantation du dispositif Silktoe BRM Ext remities, 
conformément à la technique chirurgicale définie par le fabricant et en combinaison avec les autres composants de l'instrument. 

 
Se référer à la technique chirurgicale pour l'implantation du dispositif Silktoe afin d'identifier le stade d'utilisation du 
dispositif. 

3.1 GROUPE DE PATIENTS VISÉ 
Ces dispositifs sont des accessoires du dispositif implantable Silktoe. Pour l'identification du groupe de patients visé, veuillez vous référer à 
l'IFU du dispositif implantable de référence. 
3.2 INDICATION ET BÉNÉFICES CLINIQUES ATTENDUS 
Les instruments chirurgicaux en question sont des accessoires de l'implant Silktoe. Il n'est pas possible de définir un bénéfice clinique pour un 
instrument pris individuellement. Ces instruments font partie, avec d'autres appartenant aux classes I et/ou IIa, d'un ensemble dont le 
bénéfice clinique consiste en la simplification des opérations d'implantation correspondantes. Le bénéfice clinique attendu ne peut donc être 
évalué qu'en relation avec l'implantation du dispositif médical. 
3.3 CONTRE-INDICATIONS 
Ces dispositifs sont des accessoires du dispositif implantable Silktoe. Pour l'identification des contre-indications, veuillez vous référer à l'IFU 
du dispositif implantable en question. 
3.4 RISQUES RÉSIDUELS ET EFFETS SECONDAIRES 
Compte tenu de l'utilisation prévue et des matériaux utilisés pour la fabrication des dispositifs, le développement de réactions allergiques 
liées aux éléments chimiques présents dans les alliages métalliques est extrêmement rare. Dans le cas de personnes particulièrement 
sensibles, veuillez contacter le fabricant. Aucun autre effet secondaire lié à ces dispositifs n'est connu. 
Les complications peropératoires associées à la procédure chirurgicale dans son ensemble, dont les instruments individuels figurant dans le 
présent document font partie intégrante, sont signalées dans le document d'information sur le dispositif implantable individuel. 
Les risques résiduels suivants liés aux instruments individuels sont également identifiés:  

• La non-application de la technique chirurgicale prescrite par le fabricant peut entraîner des lésions pour le patient, y compris des lésions 
permanentes. 

• En cas de perte totale de fonction d'un instrument au cours d'une intervention chirurgicale, par exemple à la suite d'une chute, il incombe 

au chirurgien d'évaluer la possibilité de recourir à d'autres méthodes ou d'interrompre l'intervention.  

• La méthode de retraitement indiquée peut ne pas convenir à l'inactivation complète des prions. Suivre les directives locales ou nationales. 

4  I N F O R M A T I O N S  R E L A T I V E S  A U X  D I S P O S I T I F S  I M P L A N T A B L E S  

N.A. parce que les dispositifs en question ne sont pas des dispositifs implantables. 

5  D E S C R I P T I O N  D E S  D I S P O S I T I F S  E T  P E R F O R M A N C E S  A T T E N D U E S  

5.1 GUIDES DE COUPE 
Les guides de coupe sont des instruments manuels en métal composés d'une poignée et d'une plaque pliée à 90° sur laquelle deux fentes 
sont pratiquées en angle et correctement espacées. Ces fentes servent à guider la lame lors de la résection de l'os, ce qui permet d'effectuer 
la résection avec une inclinaison et une distance compatibles avec la taille du dispositif à implanter. 
Trois variantes sont disponibles : une pour les tailles 20-30, une pour la taille 35 et une pour les tailles 40-50. 
5.2 MASQUE 
Le gabarit est un composant qui peut être utilisé en combinaison avec n'importe quelle variante de guide de coupe. Il consiste en un masque 
dont la forme s'adapte précisément aux guides de coupe et qui comporte des trous obliques par lesquels des broches de Kirschner sont 
insérées à des angles divergents pour permettre un ancrage solide entre l'ensemble guide-masque et l'os. 
Ce dispositif permet au chirurgien de fixer le guide de coupe à la zone anatomique à l'aide de broches de Kirschner d'un diamètre maximal de 
1,2 mm, libérant ainsi la main qui, autrement, serait occupée à saisir la poignée du guide. 
5.3 IMPACTEURS ET IMPACTEURS RAPIDES 
Les impacteurs sont des instruments utilisés pour enfoncer l'œillet en titane dans l'os. Ils se composent d'une tige cylindrique et d'une 
extrémité lisse, en forme de pyramide tronquée, modelée selon la forme interne de l'œillet en titane. Ils sont disponibles en deux variantes 
de tige 

• tige cylindrique pour fixation au manche multifonctionnel de l'orteil de soie; 

• tige cylindrique avec goupille de rétention pour le serrage sur le manche rapide Silktoe. 
Pour chaque variante de tige, trois paires de versions (distale et proximale) sont disponibles: une pour les tailles 20-30, une pour les tailles 35 
et une pour les tailles 40-50. 
5.4 MATÉRIAUX COMPOSANT LE DISPOSITIF 
Les dispositifs sont en acier inoxydable AISI 630.  
5.5 CONDITIONNEMENT ET STÉRILITÉ 
Les dispositifs sont fournis non stériles et emballés individuellement dans des sachets en polyéthylène transparents. 

 

 

SORTIR LE DISPOSITIF DE SON EMBALLAGE AVANT DE PROCÉDER AUX OPÉRATIONS DE RETRAITEMENT 

SI L'EMBALLAGE EST ENDOMMAGÉ, NE PAS UTILISER L'APPAREIL ET CONTACTER LE FABRICANT 

6  C O N D I T I O N N E M E N T  D U  D I S P O S I T I F  

Les dispositifs doivent être nettoyés et stérilisés avant utilisation, en suivant les instructions du document Instructions pour l'entretien et le 
conditionnement des dispositifs médicaux et des accessoires destinés à être conditionnés par l'utilisateur , joint à la présente notice 
d'information. En cas de perte des instructions de conditionnement, contactez le fabricant. 

7  U T I L I S A T I O N  D U  D I S P O S I T I F  

7.1 PRÉPARATION DU DISPOSITIF 
Après avoir été stérilisés, les dispositifs peuvent être utilisés pour l'application concernée. Leur manipulation est réservée au personnel 
qualifié. 

 

FAIRE PREUVE D'UNE EXTRÊME PRUDENCE POUR ÉVITER TOUTE CONTAMINATION DU DISPOSITIF AVANT SON 
UTILISATION. EN CAS DE CHUTE DU DISPOSITIF OU DE PERTE ÉVENTUELLE DE STÉRILITÉ, LE DISPOSITIF DOIT ÊTRE RETRAITÉ. 
L'IMPLANTATION DE DISPOSITIFS POTENTIELLEMENT CONTAMINÉS PEUT PROVOQUER UNE INFECTION, ENTRAÎNANT LA 
NÉCESSITÉ D'UN TRAITEMENT MÉDICAL ET UNE ÉVENTUELLE DÉFAILLANCE DE L'IMPLANT. 

7.2 MÉTHODES D'UTILISATION 
Les dispositifs sont destinés à l'implantation du dispositif Silktoe, selon la technique chirurgicale appropriée.  Les modes opératoires des 
différents instruments sont résumés ci-dessous. 

 

AVANT TOUTE UTILISATION, VÉRIFIEZ QUE LES APPAREILS NE PRÉSENTENT PAS DE SIGNES DE DÉTÉRIORATION OU DE 
CORROSION ET QUE LES MARQUAGES SONT CORRECTEMENT LISIBLES. SI CE N'EST PAS LE CAS, CONTACTEZ LE FABRICANT 
POUR REMPLACER LES APPAREILS 

7.2.1 GUIDES DE COUPE 
1. Évaluer la taille de guide la plus appropriée en adaptant au mieux le guide aux portions osseuses. 
2. Positionner le guide en utilisant la saillie crantée sur les faces dorsale et médiale du guide comme référence pour obtenir un 

positionnement correct des plans de coupe. La saillie doit coïncider avec l'espace articulaire. 
3. Appliquer une légère pression pour maintenir le guide en place et commencer la résection. 
Pour obtenir un maintien en position plus ferme, le gabarit peut être placé sur les guides de coupe et l'ensemble peut être f ixé à l'os en 
insérant des broches de Kirschner dans les trous du gabarit. La fixation doit avoir lieu avant la coupe. 

 

LES GUIDES DE COUPE SONT COMPATIBLES AVEC DES ÉPAISSEURS DE LAME MAXIMALES DE 0,8 MM. 

7.2.2 MASQUE 
1. Monter le masque sur le guide de coupe sélectionné et le fixer à la zone anatomique en insérant des broches de Kirschner dans les trous 

prévus à cet effet. Une fois la résection terminée, retirer les fils et l'ensemble masque-guide de coupe. 

 

POUR FIXER LE MASQUE, UTILISER DES FILS DE KIRSCHNER D'UN DIAMÈTRE MAXIMUM DE 1,2 MM 

7.2.3 IMPACTEURS ET IMPACTEURS RAPIDES 
1. Choisir la taille de l'impacteur en fonction de la taille du dispositif à implanter. 
2.  Insérer l'élément de frappe dans le manche, en veillant à le serrer correctement : 

- Poignée multifonctionnelle en soie (BRDNPTHANDLE) pour les impacteurs standard; 
- Poignée multifonctionnelle Silktoe Quick Handle (BRDNPTHANDLE-QK) pour les impacteurs à action rapide. 

3.  Insérer les œillets "press fit" dans l'élément de frappe, en veillant à positionner la section rectangulaire dans la partie métatarsienne et 
la section trapézoïdale dans la partie phalangienne. 

4.  Mettre les œillets en contact avec la surface osseuse réséquée. 

8  D I S P O S I T I F S  D E S T I N É S  À  Ê T R E  U T I L I S É S  E N S E M B L E  

Les outils à utiliser conjointement sont résumés dans le tableau 2. 

9  T R A I T E M E N T  A P R È S  U T I L I S A T I O N  

Après utilisation, les dispositifs doivent faire l'objet d'un retraitement et d'une inspection appropriés, tels que décrits dans les Instructions 
pour l'entretien et le conditionnement des dispositifs médicaux et des accessoires destinés à être conditionnés par l'utilisateur. 

1 0  D U R É E  D E  C O N S E R V A T I O N  

Les dispositifs sont fournis non stériles et n'ont pas de date de péremption définie. Lors de chaque retraitement, il est toutefois nécessaire de 
vérifier que les dispositifs 

• ne présentent pas de signes visibles d'usure, de rupture ou de déformation; 

• que la connexion à la poignée est stable, en bon état et fonctionne correctement.  
Des indications précises concernant ces activités figurent dans les Instructions pour l'entretien et le conditionnement des dispositifs médicaux 
et des accessoires destinés à être conditionnés par l'utilisateur . 

1 1  É L I M I N A T I O N  D U  D I S P O S I T I F  E T  D E  L ’ E M B A L L A G E  

Pour éliminer les dispositifs, respectez les règles de gestion des déchets de l’organisme de gestion local (déchets hospitaliers spéciaux). Ne 
jetez jamais le produit ou son emballage dans l’environnement. 

Conditionnement Famille de matériel Décision 97/129/CE 

Boîte Polyéthylène C/LDPE81 

IFU Papier PAP22 

1 2  C O N D I T I O N S  D E  T R A N S P O R T  E T  D E  S T O C K A G E  

Les appareils peuvent être transportés et stockés à température ambiante et doivent être conservés à l'abri de la lumière directe. 

1 3  S I G N A L E M E N T  D ’ A C C I D E N T S  E T  A C T I V I T É S  D E  S U R V E I L L A N C E  

AVERTISSEMENT: Conformément à la réglementation en vigueur, l'utilisateur est tenu de signaler tout incident grave survenu avec l'appareil 
au fabricant et à l'autorité compétente de son pays. 
Il est également de bonne pratique d'informer le fabricant de tout incident non grave, de toute plainte, de toute suggestion, de tout simple 
retour d'expérience ou de toute amélioration possible du dispositif. Les informations recueillies seront évaluées dans le cadre du plan de 
surveillance mis en œuvre par le fabricant et contribueront à l'amélioration du produit. 

1 4  S Y M B O L E S  U T I L I S É S  D A N S  L E S  É T I Q U E T T E S  E T  L E S  I F U  

Voir tableau 3. 
 
 

INSTRUÇÃO DE USO 

1  I D E N T I F I C A Ç Ã O  D O S  D I S P O S I T I V O S  

Estas Instruções de Uso (IFU), fornecidas em formato impresso, acompanham os instrumentais cirúrgicos reutilizáveis fabricados pela BRM 
Extremities S.r.l. e, são destinado à implantação dos dispositivos Silktoe da empresa BRM Extremities. Esses instrumentais, listados na Tabela 
1, são considerados acessórios do dispositivo implantável Silktoe e devem ser utilizados apenas para atividades relacionadas ao preparo da 
área anatômica e implantação do dispositivo indicado. 

Tipo Código Nome Comercial Descrição 

Guia de Corte 

BRDNPTCG2030 Silktoe 20-30 Cutting Guide 
GUIA DE CORTE - 20-30mm – Acessório 
para implantação do dispositivo BRM 
Extremities Silktoe 

BRDNPTCG3535 Silktoe 35 Cutting Guide 
GUIA DE CORTE – 35mm – Acessório 
para implantação do dispositivo BRM 
Extremities Silktoe 

BRDNPTCG4050 Silktoe 40-50 Cutting Guide 
GUIA DE CORTE - 40-50mm – Acessório 
para implantação do dispositivo BRM 
Extremities Silktoe 

Guia de Corte e 
Fixaxão - Silktoe 

BRDNPTCGMASK Silktoe Cutting Guide holder 
GUIA DE CORTE E FIXAÇÃO – Acessório 
para implantação do dispositivo BRM 
Extremities Silktoe 

Impactador 

BRDNPTI2030P 
Silktoe 20-30 Metatarsal 
Grommet Impactor 

IMPACTADOR METATARSAL - 20-30mm - 
Acessório para implantação do 
dispositivo BRM Extremities Silktoe 

BRDNPTI3535P 
Silktoe 35 Metatarsal Grommet 
Impactor 

IMPACTADOR METATARSAL – 35mm - 
Acessório para implantação do 
dispositivo BRM Extremities Silktoe 

BRDNPTI4050P 
Silktoe 40-50 Metatarsal 
Grommet Impactor 

IMPACTADOR METATARSAL - 40-50mm - 
Acessório para implantação do 
dispositivo BRM Extremities Silktoe 

BRDNPTI2030D 
Silktoe 20-30 Phalangeal 
Grommet Impactor 

IMPACTADOR FALANGEAL - 20-30mm - 
Acessório para implantação do 
dispositivo BRM Extremities Silktoe 

BRDNPTI3535D 
Silktoe 35 Phalangeal Grommet 
Impactor 

IMPACTADOR FALANGEAL – 35mm - 
Acessório para implantação do 
dispositivo BRM Extremities Silktoe 

BRDNPTI4050D 
Silktoe 40-50 Phalangeal 
Grommet Impactor 

IMPACTADOR FALANGEAL - 40-50mm - 
Acessório para implantação do 
dispositivo BRM Extremities Silktoe 

Impactador de 
Engate Rápido 

BRDNPTI2030P-QK 
Silktoe 20-30 Metatarsal 
Grommet Quick Impactor 

IMPACTADOR METATARSAL (20-30)- 
Acessório para implantação do 
dispositivo BRM Extremities Silktoe 

BRDNPTI3535P-QK 
Silktoe 35 Metatarsal Grommet 
Quick Impactor 

IMPACTADOR METATARSAL - Silktoe (35) 
- Acessório para implantação do 
dispositivo BRM Extremities Silktoe 

BRDNPTI4050P-QK 
Silktoe 40-50 Metatarsal 
Grommet Quick Impactor 

IMPACTADOR METATARSAL (40-50)- 
Acessório para implantação do 
dispositivo BRM Extremities Silktoe 

BRDNPTI2030D-QK 
Silktoe 20-30 Phalangeal 
Grommet Quick Impactor 

IMPACTADOR FALANGEANO (20-30)- 
Acessório para implantação do 
dispositivo BRM Extremities Silktoe 

BRDNPTI3535D-QK 
Silktoe 35 Phalangeal Grommet 
Quick Impactor 

IMPACTADOR FALANGEANO (35)- 
Acessório para implantação do 
dispositivo BRM Extremities Silktoe 

BRDNPTI4050D-QK 
Silktoe 40-50 Phalangeal 
Grommet Quick Impactor 

IMPACTADOR FALANGEANO (40-50)- 
Acessório para implantação do 
dispositivo BRM Extremities Silktoe 

Tabela 1 – Instrumentais cirúrgicos reutilizáveis para a implantação do dispositivo SILKTOE 
Para quaisquer esclarecimentos ou solicitações, entre em contato com o fabricante através dos seguintes números: 
BRM Extremidades Srl 

• Sede Legal - Via Lorenzo Mascheroni 29, 20145 Milano (MI) - Itália 

• Sede Operacional - Via Privata ai Campi 7, 23862 Civate (LC) – Itália 

• info@brm-extremities.com 

• Tel +39 0341 1693087 
1.1 INFORMAÇÕES GERAIS 
Estas Instruções de Uso referem-se aos dispositivos cirúrgicos reutilizáveis destinados ao preparo de áreas anatômicas e implantação dos 
dispositivos Silktoe da empresa BRM Extremities. Os dispositivos são fornecidos de forma NÃO ESTÉRIL e são reutilizáveis, sujeitos a 
condicionamento. 
Os dispositivos podem ser divididos nas seguintes categorias: 

• Guia de Corte 

• Silktoe Guia de Corte e Fixação 

• IMPACTADORES E IMAPCTADORES DE ENGATE RÁPIDO 

mailto:info@brm-extremities.com
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Consulte as instruções de utilização do dispositivo implantável e a técnica cirúrgica para obter uma lista de todos os instrumentais 
necessáriospara a preparação da área anatómica e implantação dos dispositivos. 

2  A V I S O S  P R E L I M I N A R E S  

Leia atentamente e siga os avisos abaixo. O não cumprimento dos avisos descritos nestas Instruções de Uso resultará na anulação imediata 
de qualquer garantia do dispositivo médico. A empresa BRM Extremidades S.r.l. não será responsável por quaisquer danos a pessoas ou 
propriedades devido ao não cumprimento dos avisos. 

 

ANTES DE USAR, LEIA E COMPREENDA AS INSTRUÇÕES DE USO (IFU) NA SUA TOTALIDADE. O NÃO SEGUIMENTO OU 
NEGLIGÊNCIA DAS INSTRUÇÕES DE USO PODE RESULTAR NO MAU FUNCIONAMENTO DO DISPOSITIVO, POSSIVELMENTE 
CAUSANDO DANOS E LESÕES AO USUÁRIO OU AO PACIENTE. 

OS DISPOSITIVOS DEVEM SER VERIFICADOS, LAVADOS E ESTERILIZADOS ANTES DO USO, CONFORME DESCRITO NA SEÇÃO 
6. 

SIGA A INDICAÇÃO DESCRITA NAS IFU: USOS DIFERENTES DOS PRETENDIDOS PODEM EXPOR O PACIENTE OU USUÁRIO A 
PERIGOS IMPREVISTOS. 

NÃO MODIFIQUE O DISPOSITIVO DE NENHUMA FORMA. 

OS DISPOSITIVOS SÃO DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO POR CIRURGIÕES ORTOPÉDICOS COM EXPERIÊNCIA CLÍNICA EM 
TÉCNICA DE IMPLANTAÇÃO CIRÚRGICA. 

SIGA A TÉCNICA CIRÚRGICA INDICADA PELO FABRICANTE E UTILIZE OS DISPOSITIVOS SOMENTE PARA A FINALIDADE 
PRETENDIDA. 

VERIFIQUE A INTEGRIDADE DO DISPOSITIVO A SER UTILIZADO. SE DANIFICADO, NÃO USE E ENTRE EM CONTATO COM O 
FABRICANTE PARA SUBSTITUIÇÃO. 

É ESTRITAMENTE PROIBIDO USAR ESTES DISPOSITIVOS EM CONJUNTO COM OUTROS DISPOSITIVOS/ACESSÓRIOS NÃO 
INDICADOS NESTAS INSTRUÇÕES DE USO (SEÇÃO 8), POIS A COMPATIBILIDADE GEOMÉTRICA-DIMENSIONAL PODE NÃO 
SER GARANTIDA. É PROIBIDO USAR OS DISPOSITIVOS EM CONEXÃO COM DISPOSITIVOS ATIVOS. 

3  I N T E N Ç Ã O  D E  U S O  

O uso pretendido deste dispositivo é de preparer  a área anatômica e auxiliar na implantação do dispositivo Silktoe da empresa BRM 
Extremities, conforme técnica cirúrgica definida pelo fabricante e em conjunto com os demais componentes do instrumental. 

 

Consulte a técnica cirúrgica para implantação do dispositivo Silktoe para identificar o estágio de utilização desses 
dispositivos 

3.1 GRUPO DE PACIENTES INDICADO 
Esses dispositivos são acessórios do dispositivo implantável Silktoe. Consulte as instruções de utilização do dispositivo implantável de 
referência para identificação do grupo de pacientes indicado. 
3.2 INDICAÇÃO E BENEFÍCIOS CLÍNICOS ESPERADOS 
Os instrumentais cirúrgicos são acessórios para implantação do dispositivo Silktoe. Não é possível definir um benefício clínico para um 
instrumental. Estes instrumentais fazem parte, juntamente com outros pertencentes às classes I e/ou IIa, de um conjunto, cujo benefício 
clínico consiste na simplificação dos procedimentos de implantação relacionados. O benefício clínico esperado é, portanto, avaliável apenas 
em relação à implantação do dispositivo médico. 
3.3CONTRAINDICAÇÕES 
Esses instrumentais são acessórios do dispositivo implantável Silktoe. Consulte as Instruções de Uso do dispositivo implantável de referência 
para identificação das contraindicações. 
3.4 RISCO RESIDUAL E RISCOS ADVERSOS 
Dado o uso pretendido e os materiais utilizados na fabricação dos instrumentais, o desenvolvimento de reações alérgicas relac ionadas aos 
elementos químicos das ligas metálicas é extremamente raro. No caso de indivíduos particularmente sensíveis, contacte o fabricante. Nenhum 
outro efeito colateral relacionado a esses instrumentais são conhecidos. 
As complicações intraoperatórias associadas ao procedimento cirúrgico como um todo, das quais os instrumentais individuais nestas 
Instruções de Uso são parte integrante, são comunicadas nas Instruções de Uso do dispositivo implantável individual.  
São também identificados os seguintes riscos residuais relacionados com instrumentais individuais:  

• A não aplicação da técnica cirúrgica pretendida pelo fabricante poderá resultar em lesões ao paciente, incluindo lesões permanentes. 

• Em caso de perda total da função de um instrumental durante a realização da cirurgia, por exemplo devido a uma queda, é 
responsabilidade do cirurgião considerar a possibilidade de prosseguir com modalidades alternativas ou interromper a cirurgia. 

• O método de recondicionamento indicado pode não ser adequado para a inativação completa do príon. Siga as diretrizes locais ou 
nacionais. 

4  I N F O R M A Ç Õ E S  S O B R E  D I S P O S I T I V O S  I M P L A N T Á V E I S  

Não se Aplica (N.A.), pois os instrumentais em questão não são implantáveis. 

5  D E S C R I Ç Ã O  D O  I N S T R U M E N T A L  E  D E S E M P E N H O  E S P E R A D O  

5.1 GUIAS DE CORTE 
Guias de Corte são instrumentais manuais e metálicos que consistem em um cabo e uma haste dobrada em 90° na qual são cortadas duas 
fendas em ângulo e devidamente espaçadas. Essas fendas servem para guiar a lâmina durante a ressecção do osso, permitindo que a ressecção 
seja realizada com a inclinação e distância compatíveis com o tamanho do dispositivo a ser implantado. 
Estão disponíveis em três tamanhos: uma para os tamanhos 20-30, uma para o tamanho 35 e uma para os tamanhos 40-50. 
5.2 GUIA DE CORTE E FIXAÇÃO 
O Guia de Corte e Fixação é um componente que pode ser usado em combinação com qualquer modelo de  Guia de Corte. Consiste em uma 
máscara moldada para se ajustar precisamente aos Guia de Corte e possui orifícios inclinados através dos quais os fios de Kirschner são 
inseridos em ângulos divergentes para permitir uma ancoragem firme entre o conjunto e o osso. 
Este dispositivo permite ao cirurgião fixar o Guia de Corte na região anatômica com fios de Kirschner com diâmetro máximo de 1,2 mm, 
liberando uma mão que de outra forma estaria ocupada segurando o cabo do guia. 
5.3 IMPACTADORES E IMAPCTADORES DE ENGATE RÁPIDO 
Impactadores são instrumentais usados para encaixar o ilhós de titânio no osso. Eles consistem em uma haste cilíndrica e uma extremidade 
lisa e truncada em forma de pirâmide, moldada de acordo com o formato interno do ilhós de titânio. Eles estão disponíveis em dois tamanhos 
de haste. 

• haste cilíndrica para fixação no cabo multifuncional Silktoe; 

• haste cilíndrica com pino de retenção para fixação no Silktoe – engate rápido. 
Para cada variante de haste, estão disponíveis três pares de versões (distal e proximal): um para os tamanhos 20-30, um para o tamanho 35 
e um para os tamanhos 40-50. 
5.4 COMPOSIÇÃO DO DISPOSITIVO 
Os dispositivos são fabricados em aço inoxidável AISI 630. 
5.5 EMBALAGEM E ESTERILIZAÇÃO 
Os dispositivos são fornecidos não estéreis e embalados individualmente em embalagens transparentes de polietileno. 

 

RETIRE O DISPOSITIVO DA EMBALAGEM ANTES DE PROSSEGUIR COM AS OPERAÇÕES DE REPROCESSAMENTO 

SE A EMBALAGEM ESTIVER DANIFICADA, NÃO USE O DISPOSITIVO E ENTRE EM CONTATO COM O FABRICANTE 

6  C O N D I Ç Ã O  D O  D I S P O S I T I V O  

Os dispositivos devem ser limpos e esterilizados antes do uso, seguindo as instruções de processamento recomendadas para dispositivos 
médicos e acessórios destinados a serem condicionados pelo usuário e que está anexada a estas Instruções de Uso. Caso estas instruções de 
condicionamento não seja localizada, entre em contato com o fabricante. 

7  U S O  D O  D I S P O S I T I V O  

7.1 PREPARAÇÃO DO DISPOSITIVO PARA USO 
Depois de esterilizados, os dispositivos podem ser utilizados para a aplicação de interesse. O seu manuseio está reservado a pessoal 
qualificado. 

 

OPERE COM EXTREMO CUIDADO PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO DO DISPOSITIVO ANTES DE USAR. SE O DISPOSITIVO 
SOFRER UMA QUEDA OU DEMONSTRAR UMA POSSÍVEL PERDA DE ESTERILIDADE, O DISPOSITIVO DEVE SER 
REPROCESSADO. A UTILIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS PODEM CAUSAR 
INFECÇÃO, RESULTANDO NA NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO E POSSÍVEL FALHA NA IMPLANTAÇÃO. 

7.2 MODO DE USO 
Os dispositivos destinam-se à implantação do dispositivo Silktoe, de acordo com a técnica cirúrgica pertinente. Os modos de operação dos 
instrumentais estão reasumidos abaixo. 

 

ANTES DE USAR, VERIFIQUE SE OS DISPOSITIVOS NÃO APRESENTAM SINAIS DE DANOS OU CORROSÃO E QUE AS 
MARCAÇÕES ESTÃO DEVIDAMENTE LEGÍVEIS. CASO NÃO, ENTRE EM CONTATO COM O FABRICANTE PARA SUBSTITUIÇÃO 
DOS DISPOSITIVOS 

7.2.1 GUIA DE CORTE 
1. Avalie o tamanho do guia mais adequado ajustando-o melhor às porções ósseas. 
2. Posicione o guia usando o relevo entalhada nos lados dorsal e medial do guia como referência para obter o posicionamento adequado 

dos planos de corte. O relevo deve coincidir com o espaço articular. 
3. Aplique uma leve pressão para manter o guia no lugar e inicie a ressecção. 
Para conseguir uma fixação mais firme na posição, o gabarito pode ser colocado nos Guias de Corte e o conjunto pode ser fixado ao osso 
inserindo fios de Kirschner através dos orifícios do gabarito. A fixação deve ocorrer antes do corte. 

 

OS GUIAS DE CORTE DE CORTE SÃO COMPATÍVEIS COM LÂMINAS DE ESPESSURAS MÁXIMAS DE 0,8 MM. 

7.2.2 GUIA DE CORTE E FIXAÇÃO 
Monte a máscara no Guia de Corte selecionado e fixe-o na área anatômica inserindo os fios de Kirschner nos orifícios fornecidos. Concluída 
a ressecção, retire as roscas e o conjunto do Guia de Corte da máscara 

 

PARA FIXAR A MÁSCARA, UTILIZAR FIOS DE KIRSCHNER COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 1,2 MM 

7.2.3 IMPACTADORES E IMAPCTADORES DE ENGATE RÁPIDO 
1. Considere o tamanho do impactor consistente com o tamanho do dispositivo a ser implantado. 
2. Insira o impactador de mão, tomando cuidado para garantir o aperto correto: 

- Engate multifuncional Silktoe (BRDNPTHANDLE) para Impactadores padrão; 
- Engate rápido multifuncional Silktoe (BRDNPTHANDLE-QK) para Impactadores de engate rápido.  

3. Insira os ilhós “press fit” utilizando o Impactadores, tomando cuidado para posicionar a seção retangular na porção metatarsiana e a 
seção trapezoidal na porção falangeana. 

4. Coloque os ilhós em contato com a superfície óssea ressecada. 

8  U T I L I Z A R  O S  D I S P O S I T I V O S  E M  C O N J U N T O  

Os instrumentais a serem utilizados em conjunto estão resumidos na tabela 2. 

9  T R A T A M E N T O  A P Ó S  O  U S O  

Após o uso, os dispositivos devem passar por atividades adequadas de limpeza, lavagem e inspeção, conforme descrito nas Instruções para 
Cuidados e Condicionamento de Dispositivos Médicos e Acessórios Destinados a serem Condicionados pelo Usuário . 

1 0  V A L I D A D E  

Os dispositivos são fornecidos não estéreis e não possuem prazo de validade definido. A cada reprocessamento, porém, é necessário verificar 
se os dispositivos: 

•  não apresentam sinais visíveis de desgaste, quebra ou deformação. 

•  que a ligação com o cabo esteja estável, em bom estado e funcionando corretamente. 
Instruções precisas sobre essas atividades são fornecidas nas Instruções para cuidados e condicionamento de dispositivos médicos e acessórios 
destinados a serem condicionados pelo usuário . 

1 1  D E S C A R T E  D O  D I S P O S I T I V O  E  D E  S U A  E M B A L A G E M  

Para eliminar o dispositivo, siga os regulamentos de gestão de resíduos da autoridade local (resíduos hospitalares especiais). Não descarte 
em hipótese alguma o produto ou sua embalagem no meio ambiente. 

Embalagem Família de materiais Decisão 97/129/CE 

Envelope Polietileno C/LDPE81 

IFU Papel PAP22 

1 2  C O N D I Ç Õ E S  D E  T R A N S P O R T E  E  E M B A L A G E M  

Os dispositivos podem ser transportados e armazenados em temperatura ambiente e devem ser mantidos secos, longe de fontes de calor e 
ao abrigo da luz. 

1 3  N O T I F I C A Ç Õ E S  D E  E F E I T O S  A D V E R S O S  

AVISO: De acordo com a legislação em vigor, o utilizador é obrigado a comunicar quaisquer incidentes graves que ocorram com o dispos itivo 
ao fabricante e à autoridade competente do seu país. 

Também é uma boa prática informar o fabricante sobre quaisquer incidentes não graves, reclamações, sugestões, simples comentá rios ou 
possíveis melhorias no dispositivo. As informações coletadas serão avaliadas no âmbito do Plano de Vigilância implementado pelo fabricante 
e ajudarão a melhorar o produto. 

1 4  S Í M B O L O S  U T I L I Z A D O S  N A S  E T I Q U E T A S   

Veja tabela 3. 
 

INSTRUCCIONES DE USO  

1  I D E N T I F I C A C I Ó N  D E L  D I S P O S I T I V O  

Estas Instrucciones de Uso (IFU), proporcionadas en formato papel, acompañan a los instrumentos quirúrgicos reutilizables fabricados por 
BRM Extremities S.R.L. y destinados a la implantación del dispositivo Silktoe de BRM Extremities. Estos dispositivos, enumerados en la tabla 
1, se consideran accesorios del dispositivo implantable Silktoe BRM Extremities y solo se pueden utilizar para actividades relacionadas con la 
preparación del área anatómica y la implantación del dispositivo indicado. 

Tipología Código Nombre comercial Descripción 

Guía de corte 

BRDNPTCG2030 
Silktoe 20-30 Cutting 
Guide 

Guía de corte 20-30 – Accesorio para el 
implante del dispositivo Silktoe de BRM 
Extremities. 

BRDNPTCG3535 Silktoe 35 Cutting Guide 
Guía de corte 35 – Accesorio para el 
implante del dispositivo Silktoe de BRM 
Extremities. 

BRDNPTCG4050 
Silktoe 40-50 Cutting 
Guide 

Guía de corte 40-50 – Accesorio para el 
implante del dispositivo Silktoe de BRM 
Extremities. 

Máscara para 
guías de corte 

BRDNPTCGMASK 
Silktoe Cutting Guide 
holder 

Plantilla de guía de corte - Accesorio de 
implantación de dispositivo BRM Extremities 
Silktoe 

Impactadores 

BRDNPTI2030P 
Silktoe 20-30 Metatarsal 
Grommet Impactor 

Impactador para grommet metatarsiano 20-
30 - Accesorio para el implante del 
dispositivo Silktoe de BRM Extremities. 

BRDNPTI3535P 
Silktoe 35 Metatarsal 
Grommet Impactor 

Impactador para grommet metatarsiano 35 
- Accesorio para el implante del dispositivo 
Silktoe de BRM Extremities. 

BRDNPTI4050P 
Silktoe 40-50 Metatarsal 
Grommet Impactor 

Impactador para grommet metatarsiano 40-
50 - Accesorio para el implante del 
dispositivo Silktoe de BRM Extremities. 

BRDNPTI2030D 
Silktoe 20-30 Phalangeal 
Grommet Impactor 

Impactador para grommet distal 20-30 
Accesorio para el implante del dispositivo 
Silktoe de BRM Extremities. 

BRDNPTI3535D 
Silktoe 35 Phalangeal 
Grommet Impactor 

Impactador para grommet distal 35 - 
Accesorio para el implante del dispositivo 
Silktoe de BRM Extremities. 

BRDNPTI4050D 
Silktoe 40-50 Phalangeal 
Grommet Impactor 

Impactador para grommet distal 40-50 - 
Accesorio para el implante del dispositivo 
Silktoe de BRM Extremities. 

Impactadores de 
acople rápido 

BRDNPTI2030P-QK 
Silktoe 20-30 Metatarsal 
Grommet Quick Impactor 

Impactador de acople rápido para grommet 
metatarsiano 20-30 - Accesorio para el 
implante del dispositivo Silktoe de BRM 
Extremities. 

BRDNPTI3535P-QK 
Silktoe 35 Metatarsal 
Grommet Quick Impactor 

Impactador de acople rápido para grommet 
metatarsiano 35 - Accesorio para el 
implante del dispositivo Silktoe de BRM 
Extremities. 

BRDNPTI4050P-QK 
Silktoe 40-50 Metatarsal 
Grommet Quick Impactor 

Impactador de acople rápido para grommet 
metatarsiano 40-50 - Accesorio para el 
implante del dispositivo Silktoe de BRM 
Extremities. 

BRDNPTI2030D-QK 
Silktoe 20-30 Phalangeal 
Grommet Quick Impactor 

Impactador de acople rápido para grommet 
distal 20-30 - Accesorio para el implante del 
dispositivo Silktoe de BRM Extremities. 

BRDNPTI3535D-QK 
Silktoe 35 Phalangeal 
Grommet Quick Impactor 

Impactador de acople rápido para grommet 
distal 35 - Accesorio para el implante del 
dispositivo Silktoe de BRM Extremities. 

BRDNPTI4050D-QK 
Silktoe 40-50 Phalangeal 
Grommet Quick Impactor 

Impactador de acople rápido para grommet 
distal 40-50 - Accesorio para el implante del 
dispositivo Silktoe de BRM Extremities. 

Tabla 1 –Instrumentos de clase IR accesorios para el dispositivo Silktoe 
Para cualquier aclaración o solicitud, póngase en contacto con el Fabricante en las siguientes direcciones: 
BRM Extremities S.R.L. 

• Sede Legal: Via Lorenzo Mascheroni, 29 - 20145 Milano (MI) - Italia 

• Sede Operativa: Via Privata ai Campi, 7 - 23862 Civate (LC) – Italia 

• info@brm-extremities.com 

• Tel +39 0341 1693087 

1.1 INFORMACIÓN GENERAL 
Estas instrucciones de uso hacen referencia a instrumentos quirúrgicos que no se pueden conectar a dispositivos activos, dest inados a ser 
utilizados para la preparación del área anatómica y la implantación de dispositivos Silktoe BRM Extremities. Los dispositivos se suministran en 
forma NO ESTÉRIL y son reutilizables con un acondicionamiento previo. 
Los dispositivos se pueden dividir en las siguientes categorías:  

• Guías de corte 

• Máscara para guías de corte 

• Impactadores e impactadores de acople rápido 
Consulte las instrucciones de uso del dispositivo implantable y la técnica quirúrgica para obtener una lista de todos los instrumentos que se 
utilizarán para la implantación del dispositivo. 

2  A D V E R T E N C I A S  P R E L I M I N A R E S  

Lea atentamente y siga las advertencias a continuación. El incumplimiento de las advertencias descritas en estas instrucciones de uso dará 
lugar a la pérdida inmediata de cualquier garantía sobre el dispositivo médico. BRM Extremities S.R.L. no se hace responsable de los daños a 
personas o bienes como resultado del incumplimiento de las advertencias. 

 

Antes de usar, lea y comprenda las instrucciones de uso (IFU) en su totalidad. El incumplimiento o negligencia en el 
cumplimiento de las instrucciones de uso podría provocar un mal funcionamiento del dispositivo, con posibles daños y 
lesiones al usuario. 

Los productos deberán ser revisados, lavados y esterilizados antes de su uso, tal como se describe en el punto 6.  

Siga las instrucciones descritas en las instrucciones de uso: usos distintos a los previstos podrían exponer al paciente o 
usuario a peligros no considerados. 

No modifique el dispositivo de ninguna manera. 

Los dispositivos están destinados a ser utilizados exclusivamente por cirujanos ortopédicos con experiencia clínica en la 
técnica quirúrgica de implantes. 

Siga la técnica quirúrgica indicada por el fabricante y utilice los instrumentos solo para el uso previsto 

Verifique la integridad del dispositivo. Si está dañado, no lo use y comuníquese con el fabricante para reemplazarlo. 

Está terminantemente prohibido utilizar estas herramientas en combinación con otros dispositivos/accesorios no 
indicados en estas instrucciones (sección 8), ya que es posible que no se garantice la compatibilidad geométrico-
dimensional. Está prohibido el uso de dispositivos en conexión con dispositivos activos. 

3  U S O  P R E V I S T O  

El uso previsto de los dispositivos es la preparación de la zona anatómica y la implantación del dispositivo Silktoe BRM Extr emities, según la 
técnica quirúrgica definida por el fabricante y en combinación con los demás componentes del instrumental. 

 

Consulte la técnica quirúrgica para la implantación del dispositivo Silktoe para identificar la fase de uso de los dispositivos 
en cuestión 

3.1 GRUPO DE PACIENTES ESPERADOS 
Los dispositivos en cuestión son accesorios del dispositivo implantable Silktoe. Para la identificación del grupo de pacientes previsto, consulte 
las instrucciones de uso del dispositivo implantable de referencia. 
3.2 INDICACIÓN Y BENEFICIOS CLÍNICOS ESPERADOS 
Los instrumentos quirúrgicos en cuestión son accesorios para la implantación del dispositivo Silktoe. No es posible definir un beneficio clínico 
para un instrumento tomado individualmente. Estos instrumentos forman parte, junto con otros pertenecientes a las clases I y/o IIa, de un 
conjunto cuyo beneficio clínico radica en la simplificación de las operaciones de implantación relacionadas. Por lo tanto, el  beneficio clínico 
esperado solo puede evaluarse en relación con la implantación del dispositivo médico. 
3.3 CONTRAINDICACIONES 
Los dispositivos en cuestión son accesorios del dispositivo implantable Silktoe. Para la identificación de contraindicaciones, consulte las 
instrucciones de uso del dispositivo implantable de referencia. 
3.4 RIESGOS RESIDUALES Y EFECTOS SECUNDARIOS 
Debido al uso previsto y a los materiales utilizados para fabricar los dispositivos, el desarrollo de reacciones alérgicas re lacionadas con los 
elementos químicos presentes en las aleaciones metálicas es extremadamente raro. En caso de sujetos especialmente sensibles, póngase en 
contacto con el fabricante. No se conocen otros efectos secundarios relacionados con estos dispositivos.  
Las complicaciones intraoperatorias asociadas con la operación quirúrgica en su conjunto, de las cuales los instrumentos individuales de esta 
IFU son una parte integral, se informan en las IFU del dispositivo implantable individual.  
Además, se identifican los siguientes riesgos residuales relacionados con instrumentos individuales:  

• La falta de aplicación de la técnica quirúrgica proporcionada por el fabricante podría provocar lesiones al paciente, incluso permanentes. 

• En caso de pérdida completa de la función de un instrumento durante la realización de la cirugía, por ejemplo, debido a una caída, es 
responsabilidad del cirujano considerar si proceder con métodos alternativos o interrumpir la cirugía.  

• Es posible que el método de reprocesamiento indicado no sea adecuado para la inactivación completa de priones. Siga las pautas locales 
o nacionales. 

4  I N F O R M A C I Ó N  R E L A C I O N A D A  C O N  D I S P O S I T I V O S  I M P L A N T A B L E S  

N.A., ya que los productos en cuestión no son dispositivos implantables. 

5  D E S C R I P C I Ó N  D E  L O S  D I S P O S I T I V O S  Y  R E N D IM I E N T O  E S P E R A D O  

5.1 GUÍAS DE CORTE 
Las guías de corte son herramientas metálicas manuales que constan de una empuñadura y una placa doblada a 90° sobre la que se 
encuentran dos ranuras inclinadas y debidamente espaciadas. Estas ranuras se utilizan para guiar la cuchilla durante la resección ósea, lo 
que permite realizar la resección con una inclinación y distancia compatibles con el tamaño del dispositivo a implantar.  
Hay 3 variantes disponibles: una para las tallas 20-30, otra para la talla 35 y otra para las tallas 40-50. 
5.2 MÁSCARA 
La máscara es un componente que se puede utilizar junto con cualquier variante de guía de corte. Consiste en una plantilla perfilada para 
encajar con precisión en las guías de corte y tiene orificios inclinados, a través de los cuales se insertan alambres de Kirschner con inclinaciones 
divergentes, para permitir un anclaje firme entre el conjunto guía-máscara y el hueso. 
Este dispositivo permite al cirujano fijar la guía de corte a la zona anatómica con alambres de Kirschner con un diámetro máximo de 1,2 mm, 
liberando una mano que, de otro modo, se dedicaría a apretar la empuñadura de la guía. 
5.3 IMPACTADORES E IMPACTADORES DE ACOPLE RÁPIDO 
Los impactadores son herramientas que se utilizan para insertar la arandela de titanio (grommet) en el sitio del hueso, por medio de un ajuste 
a presión. Constan de un vástago cilíndrico y un extremo tronco-piramidal liso conformado según la forma interna de la arandela de titanio. 
Están disponibles en dos variantes de vástago: 

• vástago cilíndrico que se acopla a la empuñadura Multifunctional Silktoe Handle;  

• vástago cilíndrico con espina de retención y orientación, que se acopla a la empuñadura Silktoe Quick Handle.  
Para cada variante de vástago, hay tres pares de versiones (distal y proximal): una para la talla 20-30, otra para la talla 35 y otra para la talla 
40-50. 
5.4 MATERIALES QUE CONSTITUYEN EL DISPOSITIVO 

Los dispositivos están fabricados en acero inoxidable AISI 630. 
5.5 EMBALAJE Y ESTERILIDAD 
Los dispositivos se suministran en una versión no estéril y se envasan individualmente en sobres de polietileno transparente. 

 

SAQUE EL DISPOSITIVO DE LA CAJA ANTES DE CONTINUAR CON LAS OPERACIONES DE REPROCESAMIENTO 

SI EL EMBALAJE ESTÁ DAÑADO, NO UTILICE EL DISPOSITIVO Y PÓNGASE EN CONTACTO CON EL FABRICANTE 

6  A C O N D I C I O N A M I E N T O  D E L  D I S P O S I T I V O  

Los dispositivos deben limpiarse y esterilizarse antes de su uso, siguiendo las instrucciones establecidas en el documento Instrucciones para 
el cuidado y acondicionamiento de dispositivos médicos y accesorios destinados a ser acondicionados por el usuario  adjunto a estas IFU. Si ha 
perdido las instrucciones de acondicionamiento, póngase en contacto con el fabricante. 

7  U S O  D E L  D I S P O S I T I V O  

7.1 PREPARACIÓN DEL DISPOSITIVO 
Después de ser esterilizados, los dispositivos se pueden utilizar para la aplicación de interés. Su manipulación está reservada a personal 
cualificado.  

 

OPERE CON LA MÁXIMA PRECAUCIÓN PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DEL DISPOSITIVO ANTES DE SU USO. EN CASO DE 
CAÍDA DEL DISPOSITIVO O POSIBLE PÉRDIDA DE ESTERILIDAD, EL DISPOSITIVO DEBE VOLVER A PROCESARSE. LA 
IMPLANTACIÓN DE DISPOSITIVOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS PODRÍA CAUSAR UNA INFECCIÓN, LO QUE 
PROVOCARÍA LA NECESIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA Y UN POSIBLE FALLO DEL IMPLANTE. 

7.2 MODO DE EMPLEO 
Los dispositivos están destinados a la implantación del dispositivo Silktoe, según la técnica quirúrgica de referencia.  A contin uación, se 
resumen los modos de funcionamiento de los instrumentos individuales. 

 

ANTES DE SU USO, COMPRUEBE QUE LOS DISPOSITIVOS NO MUESTREN SIGNOS DE DAÑOS O CORROSIÓN Y QUE LAS 
MARCAS SEAN CORRECTAMENTE LEGIBLES. SI ESTE NO ES EL CASO, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL FABRICANTE PARA 
QUE REEMPLACE LOS DISPOSITIVOS 

7.2.1 GUÍAS DE CORTE 
1. Evalúe el tamaño de guía más apropiado haciendo que la guía se adhiera lo mejor posible a las porciones óseas. 
2. Coloque la guía utilizando la protuberancia con muescas en la parte posterior y los lados mediales de la guía como referencia para obtener 

el posicionamiento correcto de los planos de corte. La protuberancia debe coincidir con el espacio articular.  
3. Aplique una ligera presión para mantener la guía en su lugar y comience la resección. 
Para lograr una sujeción más firme, la máscara se puede colocar en las guías de corte y el conjunto se puede sujetar al hueso insertando los 
alambres de Kirschner a través de los orificios de la máscara. La fijación debe realizarse antes de cortar. 

 

LAS GUÍAS DE CORTE SON COMPATIBLES CON CUCHILLAS CON UN GROSOR MÁXIMO DE 0,8 MM. 

7.2.2 MÁSCARA 
Coloque la máscara en la guía de corte seleccionada y sujétela a la zona anatómica insertando alambres de Kirschner en los orificios 
apropiados. Una vez que se complete la resección, retire los alambres y el conjunto máscara-guía de corte. 

 

PARA FIJAR LA MÁSCARA, UTILICE ALAMBRES KIRSCHNER CON UN DIÁMETRO MÁXIMO DE 1,2 MM 

7.2.3 IMPACTADORES E IMPACTADORES DE ACOPLE RÁPIDO 

1. Tome la medida del impactador de acuerdo con el tamaño del dispositivo que se va a implantar. 
2. Inserte el impactador en la empuñadura apropiada, verificando que esté correctamente acoplado: 

- Multifunctional Silktoe Handle (BRDNPTHANDLE) para los impactadores estándar; 
- Multifunctional Silktoe Quick Handle (BRDNPTHANDLE-QK) para impactadores de acople rápido. 

3. Inserte los grommets a "press fit" con el impactador, teniendo cuidado de colocar el de sección rectangular en la porción metatarsiana y 
el de sección trapezoidal en la porción falángica. 

4. Lleve los grommet hasta que hagan tope con la correspondiente superficie ósea reseca. 

8  D I S P O S I T I V O S  D E S T I N A D O S  A  S E R  U T I L I Z A D O S  C O N J U N T A M E N T E  

Las herramientas que se utilizarán conjuntamente se resumen en la tabla 2. 

9  T R A T A M I E N T O  D E S P U É S  D E  S U  U S O  

Después de su uso, los dispositivos deben ser reprocesados e inspeccionados como se describe en las Instrucciones para el cuidado y 
acondicionamiento de dispositivos médicos y accesorios destinados a ser acondicionados por el usuario.  

1 0  D U R A C I Ó N  

Los dispositivos se suministran en una versión no estéril y no tienen una fecha de caducidad definida. Sin embargo, en cada reprocesamiento, 
es necesario verificar que los dispositivos: 

• no tienen signos visibles de desgaste, rotura o deformación; 

• que el acople con la empuñadura sea estable, esté en buen estado y funcione correctamente. 
Las indicaciones precisas sobre estas actividades se dan en las Instrucciones para el cuidado y acondicionamiento de los dispositivos y 
accesorios médicos destinados a ser acondicionados por el usuario. 

1 1  E L I M I N A C I Ó N  D E L  D I S P O S I T I V O  Y  E M B A L A J E  

Para la eliminación del dispositivo, siga las normas de gestión de residuos de la Autoridad Gestora Local (Residuos Hospitala rios Especiales). 
No disperse bajo ninguna circunstancia el producto o su embalaje en el medio ambiente. 

Embalaje Familia de materiales Decisión 97/129/CE 

Sobre Polietileno C/LDPE81 

Instrucciones de uso Papel PAP22 

1 2  C O N D I C I O N E S  D E  T R A N S P O R T E  Y  A L M A C E N A M I E N T O  

Los dispositivos pueden transportarse y almacenarse a temperatura ambiente y deben mantenerse alejados de la luz directa. 

1 3  N O T I F I C A C I Ó N  D E  I N C I D E N T E S  Y  A C T I V I D A D E S  D E  V I G I L A N C I A  

ATENCIÓN: De acuerdo con la legislación vigente, el usuario está obligado a informar al fabricante y a la autoridad competente de su país de 
cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el dispositivo. 
También es una buena práctica informar al fabricante sobre cualquier accidente menor, quejas, sugerencias, comentarios simples o posibles 
mejoras en el dispositivo. La información recopilada será evaluada como parte del Plan de Vigilancia implementado por el fabricante y 
contribuirá a mejorar el producto. 

1 4  S I M B O L O G Í A  U T I L I Z A D A  E N  L A  E T I Q U E T A  

Ver tabla 3. 
 

GEBRAUCHSANLEITUNG 

1  I D E N T I F I Z I E R U N G  D E R  G E R Ä T E  

Diese Gebrauchsanleitung (IFU), die in Papierform geliefert wird, liegt den wiederverwendbaren chirurgischen Instrumenten bei, die von BRM 
Extremities S.r.l. hergestellt werden und für die Implantation des Silktoe-Geräts von BRM Extremities vorgesehen sind. Diese in Tabelle 1 
aufgeführten Geräte gelten als Zubehör des implantierbaren Silktoe-Geräts von BRM Extremities und dürfen nur für Aktivitäten im 
Zusammenhang mit der Vorbereitung des anatomischen Bereichs und der Implantation des angegebenen Geräts verwendet werden. 

Typologie Code Handelsname Beschreibung 

Schnittführung 
 

BRDNPTCG2030 
Silktoe 20-30 Cutting 
Guide 

Schnittführung 20-30 – Zubehör für die 
Implantation des Silktoe-Geräts von BRM-
Extremities 

BRDNPTCG3535 
Silktoe 35 Cutting 
Guide 

Schnittführung 35 – Zubehör für die 
Implantation des Silktoe-Geräts von BRM-
Extremities 

BRDNPTCG4050 
Silktoe 40-50 Cutting 
Guide 

Schnittführung 40-50 – Zubehör für die 
Implantation des Silktoe-Geräts von BRM 
Extremities 

Schnittführungsvorlage BRDNPTCGMASK 
Silktoe Cutting Guide 
holder 

Schnittführungsvorlage – Zubehör für die 
Implantation des Silktoe-Geräts von BRM 
Extremities 

Einschläger 

BRDNPTI2030P 
Silktoe 20-30 
Metatarsal Grommet 
Impactor 

Einschläger für Mittelfußknochen-Tülle 20-
30 – Zubehör für die Implantation des 
Silktoe-Geräts von BRM Extremities 

BRDNPTI3535P 
Silktoe 35 Metatarsal 
Grommet Impactor 

Einschläger für Mittelfußknochen-Tülle 35 – 
Zubehör für die Implantation des Silktoe-
Geräts von BRM Extremities 

BRDNPTI4050P 
Silktoe 40-50 
Metatarsal Grommet 
Impactor 

Einschläger für Mittelfußknochen-Tülle 40-
50 – Zubehör für die Implantation des 
Silktoe-Geräts von BRM Extremities 

BRDNPTI2030D 
Silktoe 20-30 
Phalangeal Grommet 
Impactor 

Einschläger für distale Tülle 20-30 – Zubehör 
für die Implantation des Silktoe-Geräts von 
BRM Extremities 

BRDNPTI3535D 
Silktoe 35 Phalangeal 
Grommet Impactor 

Einschläger für distale Tülle 35 – Zubehör für 
die Implantation des Silktoe-Geräts von BRM 
Extremities 

BRDNPTI4050D 
Silktoe 40-50 
Phalangeal Grommet 
Impactor 

Einschläger für distale Tülle 40-50 - Zubehör 
für die Implantation des Silktoe-Geräts von 
BRM Extremities 

Schnellkupplungs-
Einschläger 

BRDNPTI2030P-QK 
Silktoe 20-30 
Metatarsal Grommet 
Quick Impactor 

Schnellkupplungseinschläger für 
Mittelfußknochen-Tülle 20-30 – Zubehör für 
die Implantation des Silktoe-Geräts von BRM 
Extremities 

BRDNPTI3535P-QK 
Silktoe 35 Metatarsal 
Grommet Quick 
Impactor 

Schnellkupplungseinschläger für 
Mittelfußknochen-Tülle 35 – Zubehör für die 
Implantation des Silktoe-Geräts von BRM 
Extremities 

BRDNPTI4050P-QK 
Silktoe 40-50 
Metatarsal Grommet 
Quick Impactor 

Schnellkupplungseinschläger für 
Mittelfußknochen-Tülle 40-50 – Zubehör für 
die Implantation des Silktoe-Geräts von BRM 
Extremities 

BRDNPTI2030D-QK 
Silktoe 20-30 
Phalangeal Grommet 
Quick Impactor 

Schnellkupplungseinschläger für 
Mittelfußknochen-Tülle 20-30 – Zubehör für 
die Implantation des Silktoe-Geräts von BRM 
Extremities 

BRDNPTI3535D-QK 
Silktoe 35 Phalangeal 
Grommet Quick 
Impactor 

Schnellkupplungseinschläger für 
Mittelfußknochen-Tülle 35 – Zubehör für die 
Implantation des Silktoe-Geräts von BRM 
Extremities 

BRDNPTI4050D-QK 
Silktoe 40-50 
Phalangeal Grommet 
Quick Impactor 

Schnellkupplungseinschläger für 
Mittelfußknochen-Tülle 40-50 – Zubehör für 
die Implantation des Silktoe-Geräts von BRM 
Extremities 

Tabelle 1 – Instrumente der IR-Klasse als Zubehör für Silktoe-Geräte 
Für weitere Informationen oder Anfragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller unter den folgenden Adressen:  
BRM Extremities S.r.l. 

• Eingetragener Sitz: Via Lorenzo Mascheroni, 29 - 20145 Milano (MI) – Italien 

• Hauptsitz: Via Privata ai Campi, 7 -23862 Civate (LC) – Italien 

• info@brm-extremities.com 

• Tel. +39 0341 1693087 
1.1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

Diese Gebrauchsanweisungen beziehen sich auf chirurgische Instrumente, die nicht an aktive Geräte angeschlossen werden können und für 
die Vorbereitung des anatomischen Bereichs und die Implantation von Silktoe BRM Extremities-Geräten vorgesehen sind. Die Geräte werden 
UNSTERIL geliefert und sind nach der Konditionierung wiederverwendbar. 
Geräte können in folgende Kategorien unterteilt werden:  

• Schnittführungen 

• Schnittführungsvorlage 

• Einschläger und Schnellkupplungs-Einschläger 
Eine Liste aller zur Implantation des Geräts zu verwendenden Instrumente finden Sie in der Gebrauchsanleitung des implantierbaren Geräts 
und in der Operationstechnik. 

2  V O R B E R E I T E N D E  W A R N H I N W E I S E  

Lesen und befolgen Sie die folgenden Warnhinweise sorgfältig. Die Nichtbeachtung der in dieser Gebrauchsanleitung beschriebenen 
Warnhinweise führt zum sofortigen Erlöschen jeglicher Garantie für das medizinische Gerät. BRM Extremities S.r.l. übernimmt keine Haftung 
für Personen- oder Sachschäden, die aus der Nichtbeachtung der Warnhinweise resultieren. 

 

Lesen und verstehen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanleitung (IFU) vollständig. Eine Nichtbeachtung oder 
Nachlässigkeit bei der Befolgung der Gebrauchsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und möglicherweise zu 
Schäden und Verletzungen des Benutzers führen. 

Die Produkte müssen vor der Verwendung überprüft, gewaschen und sterilisiert werden, wie in Punkt 6 beschrieben.  

Befolgen Sie die in der Gebrauchsanleitung beschriebenen Anwendungshinweise: Eine andere als die vorgesehene 
Verwendung kann den Patienten oder Benutzer nicht berücksichtigten Gefahren aussetzen. 

Verändern Sie das Produkt in keiner Weise. 

Die Produkte dürfen nur von orthopädischen Chirurgen mit klinischer Erfahrung in der chirurgischen Implantat-Technik 
verwendet werden. 

Befolgen Sie die vom Hersteller angegebene Operationstechnik und verwenden Sie die Instrumente nur für den 
vorgesehenen Zweck 

Überprüfen Sie die Integrität des Produkts. Wenn es beschädigt ist, verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich zwecks 
Ersatz an den Hersteller. 

Die Verwendung dieser Instrumente in Kombination mit anderen Geräten/Zubehörteilen, die nicht in dieser Anleitung 
(Abschnitt 8) aufgeführt sind, ist strengstens untersagt, da geometrisch-dimensionale Kompatibilität möglicherweise nicht 
gewährleistet ist. Die Verwendung der Produkte in Verbindung mit aktiven Produkten ist untersagt. 

3  V E R W E N D U N G S Z W E C K  

Der vorgesehene Verwendungszweck der Geräte ist die Vorbereitung des anatomischen Bereichs und die Implantation des Silktoe BRM 
Extremities-Geräts gemäß der vom Hersteller festgelegten Operationstechnik und in Verbindung mit den anderen Komponenten der 
Instrumente. 

 

Sehen Sie sich die chirurgische Technik zur Implantation des Silktoe-Produkts an, um die Nutzungsphase der betreffenden 
Produkte zu ermitteln. 

3.1 VORGESEHENE GRUPPE VON PATIENTEN 
Bei den betreffenden Produkten handelt es sich um Zubehörteile des implantierbaren Silktoe-Produkts. Um die vorgesehene Patientengruppe 
zu identifizieren, konsultieren Sie die Gebrauchsanleitung des implantierbaren Referenzprodukts. 
3.2 INDIKATION UND ERWARTETER KLINISCHER NUTZEN 
Bei den chirurgischen Instrumenten handelt es sich um Zubehör zum Silktoe-Produkt. Es ist nicht möglich, einen klinischen Nutzen für ein 
einzelnes Instrument zu definieren. Diese Instrumente gehören zusammen mit anderen Instrumenten der Klassen I und/oder II zu einem Set, 
dessen klinischer Nutzen in der Vereinfachung der damit verbundenen Implantationsoperationen besteht. Der erwartete klinische Nutzen 
kann daher nur in Bezug auf die Implantation des Medizinprodukts beurteilt werden. 
3.3 KONTRAINDIKATIONEN 
Bei den betreffenden Produkten handelt es sich um Zubehörteile des implantierbaren Silktoe-Produkts. Um Kontraindikationen zu ermitteln, 
konsultieren Sie die Gebrauchsanleitung des implantierbaren Referenzprodukts. 
3.4 RESTRISIKEN UND NEBENWIRKUNGEN 
Angesichts des Verwendungszwecks und der zur Herstellung der Produkte verwendeten Materialien ist die Entwicklung allergischer 
Reaktionen im Zusammenhang mit den in Metalllegierungen enthaltenen chemischen Elementen äußerst selten. Bei besonders empfindlichen 
Personen wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Es sind keine weiteren Nebenwirkungen im Zusammenhang mit diesen Produkten bekannt. 
Die intraoperativen Komplikationen im Zusammenhang mit dem gesamten chirurgischen Eingriff, zu dem die einzelnen Instrumente dieser 
Gebrauchsanleitung gehören, werden in der Gebrauchsanleitung des einzelnen implantierbaren Produkts aufgeführt.  
Darüber hinaus sind folgende Restrisiken einzelner Instrumente identifiziert: 

• Wird die vom Hersteller vorgeschriebene Operationstechnik nicht angewandt, kann dies zu Verletzungen des Patienten führen, sogar zu 

bleibenden Schäden. 

• Bei vollständigem Funktionsverlust eines Instruments während einer Operation, z. B. aufgrund eines Sturzes, liegt es in der Verantwortung 
des Chirurgen, die Möglichkeit eines alternativen Vorgehens zu prüfen oder die Operation abzubrechen.  

• Die angegebene Aufbereitungsmethode ist möglicherweise nicht für eine vollständige Inaktivierung von Prionen geeignet. Befolg en Sie 
die lokalen oder nationalen Richtlinien. 

4  I N F O R M A T I O N E N  Z U  I M P L A N T I E R B A R E N  P R O D U K T E N  

N.A., da es sich bei den fraglichen Produkten nicht um implantierbare Produkte handelt. 

5  B E S C H R E I B U N G  D E R  G E R Ä T E  U N D  E R W A R T E T E  L E I S T U N G  

5.1 SCHNITTFÜHRUNGEN 
Schneidführungen sind manuelle Metallwerkzeuge, die aus einem Griff und einer um 90° gebogenen Platte bestehen, auf der zwei geneigte 
und gleichmäßig verteilte Schlitze angebracht sind. Diese Schlitze dienen zur Führung der Klinge während der Knochenresektion und 
ermöglichen die Durchführung der Resektion mit einer Neigung und einem Abstand, der mit der Größe des zu implantierenden Geräts 
kompatibel ist. 
Es stehen 3 Varianten zur Verfügung: eine für Größen 20-30, eine für Größe 35, eine für Größen 40-50. 
5.2 VORLAGE 
Die Vorlage ist eine Komponente, die in Kombination mit jeder Schnittführungsvariante verwendet werden kann. Sie besteht aus einer 
Vorlage, die so geformt ist, dass sie genau auf die Schnittführungen passt und über schräge Löcher verfügt, durch die Kirschn er-Drähte mit 
unterschiedlichen Neigungen eingeführt werden, um eine feste Verankerung zwischen der Führung-Vorlage-Einheit und dem Knochen zu 
ermöglichen. 
Dieses Gerät ermöglicht es dem Chirurgen, die Schnittführung mit Kirschner-Drähten mit einem maximalen Durchmesser von 1,2 mm am 
anatomischen Bereich zu befestigen, wodurch eine Hand freigegeben wird, die sonst mit dem Festziehen des Griffs der Führung beschäftigt 
wäre. 
5.3 EINSCHLÄGER UND SCHNELLKUPPLUNGS-EINSCHLÄGER 
Einschläger sind Instrumente, mit denen die Titanhülse mittels Presspassung in den Knochensitz eingebracht wird. Sie bestehen aus einem 
zylindrischen Schaft und einem glatten, pyramidenstumpfförmigen Ende, das entsprechend der Innenform der Titanhülse geformt ist. Sie sind 
in zwei Schaft-Varianten erhältlich: 

• zylindrischer Schaft zur Befestigung am multifunktionalen Silktoe-Griff; 

• Zylindrischer Schaft mit Haltestift zur Orientierungsverriegelung am Silktoe-Griff Quick Handle. 
Für jede Schaft-Variante stehen drei Ausführungspaare zur Verfügung (distal und proximal): Eines für Größe 20-30, eines für Größe 35, eines 
für Größe 40-50. 
5.4 MATERIALIEN, AUS DENEN DAS GERÄT BESTEHT 
Die Geräte bestehen aus Edelstahl AISI 630. 
5.5 VERPACKUNG UND STERILITÄT 
Die Produkte werden unsteril geliefert und sind einzeln in transparenten Polyethylen-Beuteln verpackt. 

 

ENTFERNEN SIE DAS PRODUKT AUS DER VERPACKUNG, BEVOR SIE MIT DER AUFBEREITUNG FORTFAHREN 

WENN DIE VERPACKUNG BESCHÄDIGT IST, VERWENDEN SIE DAS PRODUKT NICHT UND WENDEN SIE SICH AN DEN 
HERSTELLER 

6  A U F B E R E I T U N G  D E S  P R O D U K T S  

Die Produkte müssen vor Gebrauch gemäß den Anweisungen im dieser Gebrauchsanleitung beigefügten Dokument „Anweisungen für die 
Pflege und Aufbereitung von medizinischen Produkten und Zubehörteilen, die zur Aufbereitung durch den Anwender bestimmt sind“  gereinigt 
und sterilisiert werden. Wenn Sie die Anleitung für die Aufbereitung verlieren, wenden Sie sich an den Hersteller.  

7  V E R W E N D U N G  D E S  G E R Ä T S  

7.1 VORBEREITUNG DES GERÄTS 
Nach der Sterilisation können die Produkte für die gewünschte Anwendung verwendet werden. Ihre Handhabung ist qualifiziertem Personal 
vorbehalten.  

 

MIT ÄUSSERSTER VORSICHT ARBEITEN, UM EINE VERUNREINIGUNG DES PRODUKTS VOR DEM GEBRAUCH ZU VERMEIDEN. 
WENN DAS PRODUKT HERUNTERGEFALLEN IST ODER MÖGLICHERWEISE SEINE STERILITÄT VERLOREN HAT, MUSS DAS 
PRODUKT WIEDER AUFBEREITET WERDEN. DIE IMPLANTATION POTENZIELL KONTAMINIERTER PRODUKTE KANN ZU EINER 
INFEKTION FÜHREN, DIE EINE MEDIZINISCHE BEHANDLUNG ERFORDERLICH MACHT UND MÖGLICHERWEISE ZUM 
VERSAGEN DES IMPLANTATS FÜHRT. 

7.2 VERWENDUNGSMETHODEN 
Die Produkte sind für die Implantation des Silktoe-Produkts gemäß der Referenz-Operationstechnik vorgesehen.  Die Funktionsweise der 
einzelnen Instrumente wird im Folgenden zusammengefasst. 

 

ÜBERPRÜFEN SIE VOR DER VERWENDUNG, DASS DIE PRODUKTE KEINE ANZEICHEN VON BESCHÄDIGUNG ODER KORROSION 
AUFWEISEN UND DASS DIE KENNZEICHNUNGEN GUT LESBAR SIND. WENN NICHT, WENDEN SIE SICH AN DEN HERSTELLER, UM 
DIE GERÄTE AUSZUTAUSCHEN 

7.2.1 SCHNITTFÜHRUNGEN 
1. Bestimmen Sie die am besten geeignete Führungsgröße, indem Sie darauf achten, dass die Führung so gut wie möglich an den 

Knochenanteilen haftet. 
2. Positionieren Sie die Führung unter Verwendung des gezahnten Vorsprungs auf der dorsalen und medialen Seite der Führung selbst als 

Referenz, um die korrekte Positionierung der Schnittebenen zu erreichen. Der Vorsprung muss mit dem Gelenkspalt übereinstimmen. 
3. Üben Sie leichten Druck aus, um die Führung in Position zu halten und beginnen Sie mit der Resektion. 
Um eine sicherere Position zu erreichen, ist es möglich, die entsprechende Vorlage auf den Schnittführungen zu positionieren und die 
Baugruppe am Knochen zu fixieren, indem die Kirschner-Drähte durch die Löcher in der Vorlage eingeführt werden. Die Fixierung muss vor 
dem Schneiden erfolgen. 

 

DIE SCHNEIDFÜHRUNGEN SIND MIT KLINGEN MIT EINER MAXIMALEN DICKE VON 0,8 MM KOMPATIBEL. 

7.2.2 VORLAGE 
Montieren Sie die Vorlage auf der ausgewählten Schnittführung und befestigen Sie sie am anatomischen Bereich, indem Sie Kirschner-Drähte 
in die entsprechenden Löcher einführen. Sobald die Resektion abgeschlossen ist, entfernen Sie die Drähte und die Schnittführung-Vorlage-
Baugruppe. 

 

ZUR BEFESTIGUNG DER VORLAGE VERWENDEN SIE KIRSCHNER-DRÄHTE MIT EINEM MAXIMALEN DURCHMESSER VON 1,2 MM. 

7.2.3 EINSCHLÄGER UND SCHNELLKUPPLUNGS-EINSCHLÄGER 
1. Wählen Sie die Größe des Einschlägers entsprechend der Größe des zu implantierenden Geräts 
2. Führen Sie den Einschläger in den entsprechenden Griff ein und achten Sie auf den korrekten Anzug: 

- Multifunctional Silktoe Handle (BRDNPTHANDLE) für Standard-Einschläger; 
- Multifunctional Silktoe Quick Handle (BRDNPTHANDLE-QK) für Schnellkupplungs-Einschläger; 

3. Führen Sie die „Presspassung“-Tüllen durch den Einschläger ein und achten Sie darauf, dass die rechteckige Tülle im Mittelfußbereich 
und die trapezförmige Tülle im Phalanx-Bereich positioniert wird. 

4. Bringen Sie die Tüllen zum Anschlag an die entsprechende resezierte Knochenoberfläche. 

8  G E R Ä T E ,  D I E  Z U R  G E M E I N S A M E N  V E R W E N D U N G  B E S T I M M T  S I N D  

Die gemeinsam zu verwendenden Instrumente sind in Tabelle 2 zusammengefasst. 

9  B E H A N D L U N G  N A C H  D E R  A N W E N D U N G  

Nach der Verwendung müssen die Produkte geeigneten Aufbereitungs- und Kontrollaktivitäten unterzogen werden, wie in der Anleitung für 
die Pflege und Aufbereitung von Medizinprodukten und Zubehör, die zur Aufbereitung durch den Anwender bestimmt sind  beschrieben. 

1 0  H A L T B A R K E I T  

Die Produkte werden in unsteriler Ausführung geliefert und haben kein definiertes Ablaufdatum. Bei jeder Wiederaufbereitung muss jedoch 
Folgendes sichergestellt werden: 

• Die Produkte dürfen keine sichtbaren Anzeichen von Verschleiß, Bruch oder Verformung aufweisen; 

• die Verbindung mit dem Handgriff muss stabil und in gutem Zustand sein und einwandfrei funktionieren 
Genaue Hinweise zu diesen Tätigkeiten finden Sie in der Anleitung zur Pflege und Aufbereitung von Medizinprodukten und Zubehör, die zur 
Aufbereitung durch den Anwender bestimmt sind. 

1 1  E N T S O R G U N G  D E S  P R O D U K T S  U N D  D E R  V E R P A C K U N G  

Befolgen Sie zur Entsorgung des Produkts die Abfallbewirtschaftung-Vorschriften der örtlichen Verwaltungsbehörde (Krankenhäuser-
Sonderabfall). Entsorgen Sie das Produkt oder seine Verpackung auf keinen Fall in der Umwelt. 

Verpackung Materialfamilie Entscheidung 97/129/EG 

Beutel Polyethylen C/LDPE81 

IFU Papier PAP22 

1 2  T R A N S P O R T  U N D  L A G E R B E D I N G U N G E N  

Die Produkte können bei Raumtemperatur transportiert und gelagert werden und müssen vor direktem Licht geschützt werden. 

1 3  V O R F A L L M E L D U N G  U N D  Ü B E R W A C H U N G S A K T I V I T Ä T E N  

ACHTUNG: Gemäß der geltenden Gesetzgebung ist der Benutzer verpflichtet, jeden schwerwiegenden Vorfall im Zusammenhang mit dem 
Gerät dem Hersteller und der zuständigen Behörde seines Landes zu melden. 
Es ist auch eine gute Praxis, den Hersteller über kleinere Unfälle, Beschwerden, Vorschläge, einfaches Feedback oder mögliche 
Verbesserungen des Produkts zu informieren. Die gesammelten Informationen werden im Rahmen des vom Hersteller implementierten  
Überwachungsplans ausgewertet und tragen zur Verbesserung des Produkts bei. 

1 4  S Y M B O L E ,  D I E  A U F  D E M  E T I K E T T  V E R W E N D E T W E R D E N  

Siehe Tabelle 3. 

 
 
Tabella 2 / Table 2 / Tableau 2 / Tabela 2/ Tabla 2/ Tabelle 2 

Dispositivo/ Device/ DISPOSITIF/ Dispositivo/ Dispositivo/ Produkt/ 

Dispositivi destinati a essere utilizzati insieme/ Devices 
intended to be used together/ DISPOSITIFS DESTINÉS À 
ÊTRE UTILISÉS ENSEMBLE/ Usar em conjunto com/ 
Productos destinados a ser utilizados conjuntamente/ 
Geräte, die zur gemeinsamen Verwendung bestimmt sind 

BRDNPTCG2030 
BRDNPTCG3535 
BRDNPTCG4050 

Silktoe 20-30 Cutting Guide 
Silktoe 35 Cutting Guide 
Silktoe 40-50 Cutting Guide 

BRDNPTCGMASK Silktoe Cutting Guide holder 

BRDNEWPTSBOX Silktoe Sterilization tray 

BRDNEWPTSBOXQK Silktoe Sterilization Quick Tray 

BRDNPTCGMASK Silktoe Cutting Guide holder 

BRDNPTCG2030 Silktoe 20-30 Cutting Guide 

BRDNPTCG3535 Silktoe 35 Cutting Guide 

BRDNPTCG4050 Silktoe 40-50 Cutting Guide 

BRDNEWPTSBOX Silktoe Sterilization tray 

BRDNEWPTSBOXQK Silktoe Sterilization Quick Tray 

BRDNPTI2030P 
BRDNPTI3535P 
BRDNPTI4050P 
BRDNPTI2030D 
BRDNPTI3535D 
BRDNPTI4050D 

Silktoe 20-30 Metatarsal Grommet 
Impactor 
Silktoe 35 Metatarsal Grommet 
Impactor 
Silktoe 40-50 Metatarsal Grommet 
Impactor 
Silktoe 20-30 Phalangeal Grommet 
Impactor 
Silktoe 35 Phalangeal Grommet 
Impactor 
Silktoe 40-50 Phalangeal Grommet 
Impactor 

BRDNPTHANDLE Multifunctional Silktoe Handle 

---- 

Grommet metatarsale e distale - 
componenti del dispositivo 
Silktoe BRM Extremities/ 
Metatarsal and distal grommets 
– components of BRM 
Extremities Silktoe device/ 
Grommet métatarsien et de 
phalange – accessoire du 
dispositif Silktoe BRM 
Extremities/ 
Grommet metatarsal e distal - 
componentes do dispositivo 
Silktoe da BRM Extremities/ 
Grommet metatarsiano y distal - 
componentes del dispositivo 
Silktoe BRM Extremities/ 
Mittelfußknochen- und distale 
Tülle – Komponenten des 
Silktoe-Geräts von BRM 
Extremities 

BRDNEWPTSBOX Silktoe Sterilization tray 

BRDNPTI2030P-QK 
BRDNPTI3535P-QK 
BRDNPTI4050P-QK 
BRDNPTI2030D-QK 
BRDNPTI3535D-QK 
BRDNPTI4050D-QK 

Silktoe 20-30 Metatarsal Grommet 
Quick Impactor 
Silktoe 35 Metatarsal Grommet Quick 
Impactor 
Silktoe 40-50 Metatarsal Grommet 
Quick Impactor 
Silktoe 20-30 Phalangeal Grommet 
Quick Impactor 
Silktoe 35 Phalangeal Grommet Quick 
Impactor 
40-50 Silktoe Phalangeal Grommet 
Quick Impactor 

BRDNPTHANDLE-QK 
Multifunctional Silktoe Quick 
Handle 

---- 

Grommet metatarsale e distale - 
componenti del dispositivo 
Silktoe BRM Extremities/ 
Metatarsal and distal grommets 
– components of BRM 
Extremities Silktoe device/ 
Grommet métatarsien etde 
phalange–accessoire du 
dispositif Silktoe BRM 
Extremities/ 
Grommet metatarsal e distal - 
componentes do dispositivo 
Silktoe da BRM Extremities/ 
Grommet metatarsiano y distal - 
componentes del dispositivo 
Silktoe BRM Extremities/ 
Mittelfußknochen- und distale 
Tülle – Komponenten des 
Silktoe-Geräts von BRM 
Extremities 

BRDNEWPTSBOXQK Silktoe Sterilization Quick Tray 

 
 
 
Tabella 3 / Table 3 / Tableau 3 / Tabela 3/ Tabla 3/ Tabelle 3 

 

Fabbricante - Manufacturer –Fabricant-Fabricante- Hersteller 

 

Codice identificativo del prodotto - Catalogue code - Código de identificação do produto - Code 
d'identification du produit - Individuelles Erkennungsmerkmal des Produkts - Código de identificación del 
producto 

 

Numero di lotto-Lot- Numéro de lot –Lote- Número de lote -Chargennummer 

 

Dispositivo medico- Medical device - Dispositif médical –Dispositivo Médico-Medizinisches Gerät 

 

 Identificazione unica del dispositivo- Unique Device Identification - Identification unique du dispositif - 
IDENTIFICAÇÃO ÚNICA DO DISPOSITIVO- Identificación única del dispositivo -Eindeutige Geräteidentifikation 

 

Data di fabbricazione - Manufacturing date - Date de fabrication- Data de fabricação- Fecha de fabricación -
Herstellungsdatum 

 

 Quantità - Quantity - Quantité –Quantidade- Cantidad -Menge 

 

Non sterile - Non-sterile - Não estéril  - Non stérile - Unsteril - No Estéril 

 

Attenzione - Caution- Attention - Atenção - Atención - Achtung  

 

Consultare le istruzioni per l’uso - Consult the instructions manual - Consulte as instruções de uso - 
Consulter la notice d’utilisation - Die Bedienungsanleitung zu Rate ziehen -Consultar las instrucciones de uso 

 

Attenzione, vendita solo su prescrizione di un operatore sanitario autorizzato - Caution: United States 
Federal law restricts medical devices to sale by or on the order of a licensed healthcare practitioner- 
Attention: vendu uniquement sur ordonnance d’un professionnel agréé de la santé - Cuidado: utilizar 
somente com indicação de um profissional licenciado- Atención, venta solo con receta de un profesional de 
la salud con licencia- Achtung, Verkauf nur auf ärztliche Verschreibung durch einen autorisierten Arzt 

 

Non utilizzare se la confezione è danneggiata e consultare le istruzioni per l’uso-Do not use if packaged is 
damaged and consult instructions for use- Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé et consulter la 
notice d’utilisation - N ão usar se a embalagem estiver danificada e, consultar as instruções de uso - No 
utilizar si el embalaje está dañado y consultar las instrucciones de uso- Bei beschädigter Verpackung nicht 
verwenden und Gebrauchsanleitung beachten  

 

Tenere lontano dalla luce - Keep away from sunlight - Manter longe da luz - Tenir à l’abri de la lumière -Von 
Lichtquellen fernhalten - Mantener alejado de la luz 

 Conforme al regolamento UE 2017/745 e s.m.i.- Complies with EU Regulation 2017/745 as amended -
Entspricht der EU- Conforme au règlement UE 2017/745 et modifications et ajouts ultérieurs - Em 
conformidade com o regulamento 2017/745 conforme alteração - Cumple con el reglamento UE 2017/745 y 
modificaciones posteriores - Verordnung 2017/745 und nachfolgenden Änderungen. 
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